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Katowice, dnia 20.05.2015r. 

 
 

 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                            
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu    

nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku II. 
Nr sprawy: ZP-15-037UN 

 
 

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą Prawo 
zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), 
udzielam następującej odpowiedzi: 
 

Pyt. 1 Pakiet 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze martwa przestrzeo zagięte pod kątem ok. 50°, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? Odp.:  Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 2 Pakiet 4, pozycja 1b 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze martwa przestrzeo o długości 15cm? Odp.:  Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 3 Pakiet 6, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya CH12-22 z balonem 5-10ml, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 4 Pakiet 14, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści ostrza w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp.:  Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia sposób konfekcjonowania w zakresie 
Pakietu nr 14 poz. 1. 
 
Pyt. 5 Pakiet 14, pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z zadania 14 i utworzenie z niej odrębnego 
zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjnośd postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Paostwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 6 Pakiet 13, pozycja 1 i 2  
Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w pozycji 1 i 2 dopuści zestawy do znieczuleo zewnątrzoponowych (sterylne) w 
składzie: 

a)    igła Tuohy w rozmiarach: 18G/80mm dla pozycji 1 i 16G/80mm dla pozycji 2, z opcjonalnie 
zakładanymi skrzydełkami; 

b)    filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2um; 
c)     strzykawka niskooporowa 10ml; 
d)    łącznik zatrzaskowy do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie 
e)     ewnik z trzema otworami bocznymi, ze znacznikami głębokości, wykonany z poliamidu, odporny 

na załamania, dopasowany do rozmiaru igły, o długości 900mm i średnicy: 0,9mm dla rozmiaru 
18G; 1,1mm dla rozmiaru 16G; 

f)     zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską 
częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną? 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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Odp.:  Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie poz. 1 dla rozmiaru 18G/88mm, parametry dla poz. 2 
zdodnie z SIWZ . 

Pyt. 7 Pakiet 13, pozycja 4 
Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w pozycji 4 dopuści zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta 
typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną? 
 Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. 8 Pakiet 13  
Czy Zamawiający w Pakiecie 13 zgodzi się na zmniejszenie ilości próbek do 1 szt. z każdej pozycji? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zminiejszenie ilości próbek w zakresie Pakietu nr 13 z 2 szt z każdej 
pozycji do 1 szt. z każdej pozycji. 

Pyt. 9 Pakiet nr 12 Poz. 1 

Czy Zamawiający ma na myśli układ oddechowy jednorurowy do aparatu do znieczulenia 
(jednorurowy - rura przedzielona elastyczną membraną) Układ może byd stosowany dla dzieci od 4,5 
kg do dorosłego pacjenta. Jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczulania, jednorurowy,  
dwuświatłowy z pionową membraną. Długośd całkowita min. 183cm, średnica 22mm, z kolankiem i 
portem kapno, z dodatkową rurą  o dł. 100cm i bezlateksowym  workiem o poj 2 litry.  Wzrost  temp.  
gazu wdychanego o 6,2  °C w ciągu pierwszych 15 min przy przepływie 4 litry/min. Max. opór 
wdechowy 0,14cm H2O i wydechowy 0,16cm H2O przy przepływie 10 litrów/min. Waga układu 170g 
bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty z możliwością wykorzystania 7-dniowego 
układu potwierdzone dokumentami od producenta  oraz waga układu mniejsza o 34% w stosunku do 
układu coaxialnego ( rura w rurze ) wymagania potwierdzone kartą katalogową? Odp.: Zamawiający 
doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia: „Układ oddechowy jednorazowy wykonany z PCV 
medycznego, dwukanałowy jednorurowy (rura dzielona) do aparatu do znieczulenia: rura o 
długopści 160 – 180 cm z dodatkową rurą zwykłą, workiem oddechowym 2 – 3 l oraz maską 
twarzową rozmiar 2 lub 3 dla dorosłych, filtry oddechoqwe 3 sztuki, zatyczka – kapturek 
zabezpieczający układ oddechowy.” 

Pyt. 10 Pakiet nr 12 Poz. 1  
Czy Zamawiający ma na myśli układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z membraną 
zapewniającą wymianę termiczną o śr. 22 mm i dł.  183 cm z kolankiem i portem kapno, do aparatów 
do znieczulenia z dodatkową rurą dł. 150 cm z 2l workiem bezlateksowym. Wydajnośd ogrzania 
powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i 
wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 183 cm. Waga układu 170g bez 
akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty z możliwością wykorzystania 7- dniowego układu 
potwierdzone dokumentami od producenta oraz waga układu mniejsza o 34% w stosunku do układu 
coaxialnego ( rura w rurze ) wymagania potwierdzone kartą katalogową? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 11 Pakiet nr 12 Poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do anestezji dla dorosłych  jednorurowy, dwuświatłowy 
z membraną zapewniającą wymianę termiczną,  o śr. 22 mm i dł.  183cm z kolankiem z portem 
kapno,. Wydajnośd ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór 
wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 
183 cm. Waga układu 170g bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty z możliwością 
wykorzystania 7- dniowego układu potwierdzone dokumentami od producenta  oraz waga układu 
mniejsza o 34% w stosunku do układu coaxialnego ( rura w rurze ) wymagania potwierdzone kartą 
katalogową? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 12 Pakiet nr 12 Poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy do respiratora jednorurowy, dwuświatłowy z membraną 
zapewniającą wymianę termiczną, stosowany u dzieci od 4,5kg do dorosłego pacjenta,                                     
o parametrach: jednorurowy - dwuświatłowy z pionową membraną. Waga bez akcesoriów 170g ± 
10g ,długośd rury wydechowej 183cm, rura z kolankiem i portem do próbkowania gazu, przedzielona 
elastyczną membraną, złącza sztywne. Wzrost temp.  gazu wdychanego o 6,2  °C w ciągu pierwszych 
15 min przy przepływie  4 litry/min. Max. opór wdechowy 0,14cm H2O i wydechowy 0,16cm H2O przy 
przepływie 10 litrów/min.  W komplecie filtr bakteryjno – wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o 
wadze max 17g, przestrzeo martwa max 34ml, skuteczności nawilżania 32mg /l przy VT250ml. Czysty 



3 
 

mikrobiologicznie z możliwością wykorzystania 7-dniowego układu do jednego pacjenta 
potwierdzone dokumentami od producenta? Odp.: Zgodnie z SIWZ 

Pyt. 13  
Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje 15 pozycji, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby                     
w formularzu „Oferta” wykonawca ujął tylko te zadania, na które składa ofertę? Odp.:  Tak. 

Pyt. 14 Projekt umowy § 4 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%? Odp.:  Zamawiający 
nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  

Pyt. 15 Dotyczy pakietu nr 2 i 15   
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie producenta, modelu i ilości kardiomonitorów do 
jakich podłączane są zestawy infuzyjne do inwazyjnego pomiaru ciśnienia? Odp.:  . Zamawiający 
doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia: „ kompatybilne kable interfejsowe z monitorami 
Philipsa. 

Pyt. 16 Dotyczy pakietu nr 2 i 15  
Czy w przypadku wybrania naszej oferty Zamawiający dopuści możliwośd bezpłatnego użyczenia (na 
czas trwania umowy) kabli kompatybilnych z kardiomonitorami Zamawiającego? Odp.: Tak, w ilości 
zabezpieczającej wszystkie stanowiska OA i IT, czyli 24 sztuki. 

Pyt. 17 Dotyczy pakietu nr 2  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, amerykaoskiego 
producenta ( dawny Abbot): 
- całkowita długośd linii 152 cm 
- bez eliminatora zakłóceo rezonansowych ROSE ( linie, które chcemy Paostwu zaoferowad są 
wykonane z bardzo twardego materiału a średnice wszelkich elementów - linii i kraników- idealnie 
dopasowane – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację zakłóceo 
rezonansowych oraz wszystkich pęcherzyków powietrza. System ROSE jest wymagany w liniach, które 
ze względu na zbytnią plastycznośd (miękkośd materiału linii) nie są w stanie wytrzymad zadanych 
ciśnieo i zagwarantowad prawidłowych pomiarów). 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp.: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu 
zamówienia: „ kompatybilne kable interfejsowe z monitorami Philipsa. 

Pyt. 18 Dotyczy pakietu nr 15  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, amerykaoskiego 
producenta ( dawny Abbot): 
- 2 linie ciśnieniowe o długości 122cm + 2 przedłużacze o długości 30cm 
- koreczki przy kranikach kalibracyjnych zdejmowane, możliwośd wymiany koreczków na żółte 
- częstotliwośd pracy własnej przetwornika > 200 Hz, co jest w pełni, ogólnie stosowanym  zakresem 
pomiarowym 
- aparat kroplowy bez zakrzywionej igły, zakrzywiona igła nie gwarantuje w 100%, że system się nie 
zapowietrzy a opis wyraźnie wskazuje na jednego producenta i uniemożliwia złożenie oferty innym 
Wykonawcom co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp.: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu 
zamówienia: „ kompatybilne kable interfejsowe z monitorami Philipsa. 

Pyt. 19 SIWZ 
Prosimy o wykreślenie z Rozdziału VI pkt 5a) SIWZ sformułowania „formularza Zgłoszenia 
(Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych”. Zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010r. dokumentami dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu są 
certyfikat CE oraz deklaracja zgodności. Odp.:  Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 20 Projekt umowy 
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §1 ust. 5 projektu umowy zdania: „Zmiana zakresu rzeczowego 
i ilościowego może obejmowad do 20% przedmiotu umowy”. Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody 
na zmiany w projekcie umowy. 
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Pyt. 21 Projekt umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy od chwili złożenia Zamówienia (§1 
ust. 4 projektu umowy) oraz terminu wymiany wadliwego towaru na wolny od wad  do 5 dni 
roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego (§2 ust. 6b projektu umowy)?  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  

Pyt. 22 Projekt umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §4 ust. 1 projektu umowy na:  
„W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji 
zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w §1 pkt 
4 i §2 pkt. 6b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 
0,2% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzieo opóźnienia.” 
Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 

Pyt. 23 Projekt umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację § 4 ust. 2 projektu umowy na:  
„W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości 
netto niezrealizowanej części umowy.” Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie 
umowy. 

Pyt. 24 Projekt umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §4 ust. 5 projektu umowy na:  
„W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 
w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu 
swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty 
w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany 
w projekcie umowy.  

Pyt. 25 Projekt umowy 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 6B projektu umowy 5 dniowego terminu 
na rozpatrzenie reklamacji. Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 

Pyt. 26 Projekt umowy 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy. Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 

Pyt. 27 Projekt umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowieo projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów  
§ 4 ust. 1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji 
zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 
pkt. 4 i § 2 ust.6b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w 
wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzieo opóźnienia. 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy. Odp.:  Zamawiający 
nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 

Pyt. 28 Projekt umowy 
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości 
netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1. Odp.:  Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 

Pyt. 29 Pakiet nr 8 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na 
zaoferowanie większej liczbie wykonawców korzystnej oferty zarówno jakościowe i cenowej. 
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Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 30 Pakiet nr 8 poz. 1  
Czy Zamawiający będzie podawał lipidy precyzyjnym regulatorem przepływu? Odp.: Nie. 

Pyt. 31 Pakiet nr 4 poz. 1 b  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do rurki intubacyjnej o długości 205mm (20,5cm), 

spełniającego pozostałe parametry SIWZ. Odp.:   Tak, dopuszczamy. 

Pyt. 32 Pakiet nr 6, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają byd sterylizowane radiacyjnie?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza sterylizację radiacyjną. 

Pyt. 33 Pakiet nr 6, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają byd zróżnicowane kolorem nasadki jak 

również mają byd wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie 

nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą                                 

i szybką identyfikację rozmiaru cewnika? Odp.:  Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 34 Pakiet nr 6, poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają byd sterylizowane radiacyjnie?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza sterylizację radiacyjną. 

Pyt. 35 Pakiet nr 6, poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya w większych rozmiarach mają byd wyposażone w trzy 
lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywnośd drenażu, a w przypadku okluzji dwóch podstawowych 

otworów cewnik nadal jest drożny? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 36 Pakiet nr 10, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z jednym drenem Ulmera z trokarem spełniającego pozostałe 

parametry SIWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. 37 Pakiet nr 11, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadad samodomykający się portem 

do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 38 Pakiet nr 12, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy układ oddechowy ma byd pozbawiony DEHP i ma posiadad 

elastyczne złącza? Odp.: Na to pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu Nr 9. 

Pyt. 39 Pakiet nr 13, poz. 2   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleo zewnątrzoponowych z igłą Tuohy w rozmiarze 

17G x 80mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ. Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 
 

        Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                         Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                  mgr Ewa Mołek  
 

 


