
1 
 

 
Katowice, dnia 08.06.2015r. 

 
 

 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                            
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu    

nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego. 
Nr sprawy: ZP-15-050UN 

 
 

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą Prawo 
zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), 
udzielam następującej odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 Pakietu Nr 10 poz. b 
Czy w Pakiecie nr 10 poz. b Zamawiający dopuści protezy o dł. zbrojenia 60cm dla śr. 6mm i 70cm dla śr. 8mm 
(pozostałe parametry bez zmian) ? 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
Pyt. 2 Pakietu Nr 10 poz. c 
Czy w Pakiecie nr 10 poz. c Zamawiający dopuści protezy o długości 40cm (pozostałe parametry bez zmian)? 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
Pyt. 3 Pakietu Nr 10 poz. e 
Czy w Pakiecie nr 10 poz. e Zamawiający dopuści protezy o długości 45cm (pozostałe parametry bez zmian)? 
Odp.:  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 4 Pakietu Nr 10 poz. g 
Czy w Pakiecie nr 10 poz. g Zamawiający dopuści protezy niezbrojone (pozostałe parametry bez zmian)? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 5 Pakiet nr 15 
Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów oraz 
ładunków ze zszywkami o wysokości 3,85mm oraz 4,5mm do wyboru przez Zamawiającego (jak dotychczas 
stosowane). Pozostałe wymagania zgodnie z SWIZ. 
Odp.:  Zamawiajacy nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 6 Pakiet 16, pozycja 1 i 2  
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 i 2  wymaga aby opakowanie ze szczotką zawierało pilniczek do 
czyszczenia paznokci?  
 Odp.:  Dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pyt. 7 Pakiet 16, pozycja 1 i 2 
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 i 2 wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z polietylenową 
szczoteczką? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z bardziej miękkiego i elastycznego materiału 
niż nylon a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla 
naskórka ale  także ułatwia przenikanie detergentu.  
Odp.: Dopuszcza, nie wymaga. 
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Pyt. 8 Pakiet 16, pozycja 2 
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 2  wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek nasączonych 1,1% 
roztworem PVP Iodine? Nasz produkt został dopuszczony do obrotu już w 1993 r. Wykazuje się bardzo wysoką 
skutecznością dezynfekującą (efekt przedłużonego działania bakteriobójczego dzięki tworzeniu się cienkiej 
powłoki na skórze) zgodną z normami europejskimi. Jest produkowany zgodnie z system jakości ISO 9001                      
i wymaganiami dyrektywy rady 93/42/EEC. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 9 Projekt umowy  
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający poprzez określenie, że kary umowne będą naliczane od „wartości brutto 
niedostarczonego przedmiotu umowy” miał na myśli niezrealizowaną w terminie dostawę czy niezrealizowany 
zakres umowy na dzieo realizacji dostawy? 
Odp.: Zgodnie z zapisami projektu umowy kary umowne będą naliczane za niezralizowaną w terminie partię 
towaru (dostawę) zamówioną przez Zamawiajacego. 

 
Pyt. 10 Projekt umowy  
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 2 ust. 6 lit. c) wzoru umowy na 
następujące: „dostarczyd oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. Fakturę uważa się za 
dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą 
mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”. 
Odp.: Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 

 
Pyt. 11 Pakiet nr 15 poz. 1 
Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną 
regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 
mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześd 
rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. (Rączka staplera bez 
ładunku)? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pyt. 12 Pakiet nr 15 poz. 2 
Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną 
regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 
mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześd 
rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Rączka staplera bez 
ładunku)? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pyt. 13 Pakiet nr 15 poz. 3 
Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację 
wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po 
zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześd rzędów zszywek wykonanych                              
w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pyt. 14 Pakiet nr 15 poz. 4 
Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację 
wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po 
zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześd rzędów zszywek wykonanych                               
w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pyt. 15 Pakiet nr 15 poz. 1, 2 
Pragniemy również doprecyzowad czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycje od 1 do 2 wymaga zaoferowania 
staplerów z możliwością wyboru wysokości zszywki? Rozwiązanie to pozwala na indywidualne dopasowanie 
wysokości zszywki do danej struktury w polu operacyjnym, a co za tym idzie zminimalizowanie ryzyka 
nieszczelności. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pyt. 16 Pakiet nr 15 poz. 3, 4 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie 15 pozycje 3 i 4 wymaga zaoferowania ładunków z 6 
rzędami zszywek wykonanych ze stopu tytanu? Dodatkowe dwa rzędy zszywek odpowiadają staplerom 
endoskopowym i są dodatkowym buforem bezpieczeostwa zapewniając optymalne wyniki kliniczne. 
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza ładunki z 6 rzędami zszywek, nie wymaga. 
Pyt. 17 Pakiet nr 14 poz. 7 
Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę o dł. 80mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.  
 

 

Zamawiający koryguje SIWZ w zakresie: 
Rozdziału II pkt. 5 poprzez wykreślenie - nie dot. Pakietu nr 16. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: „Oferowany 
asortyment musi byd dopuszczony do obrotu zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie - 
dotyczy wszystkich Pakietów.” 
Rozdziału VI pkt. 5 ppkt. a poprzez wykreślenie - nie dot. Pakietu nr 16. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„Oświadczenia wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów (deklaracji zgodności, certyfikacji wyrobu, 
formularza zgłoszenia (powiadomienia) do rejestru wyrobów medycznych) dopuszczających przedmiot 
zamówienia do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r.  ( Dz. U . nr 107, poz. 679), a na żądanie zamawiającego przedłożenia ich do 
wglądu zamawiającemu - dotyczy wszystkich Pakietów.” 
 
Pakietu nr 16 poz. 1 b (Załącznik nr 16) Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz. 1 b, 
a mianowicie:  

1. Nasączone szczotki chirurgiczne do mycia chirurgicznego rąk  i przedramion, jednorazowego użytku. 
Wykonane z tworzywa z jednej strony nylonowe szczoteczki jednakowej długości z drugiej poliestrowa 
gąbka nasączona. 
a) 4 % glukonatem chlorheksydyny 
b) 7,5 % powidonem jodu 

W załączeniu niniejszej informacji dołączony jest skorygowany Załącznik nr 16. 

 
 
 
 
 

        Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                         Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                       mgr Ewa Mołek  
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ZAŁACZNIK NR 16 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

PAKIET  16  - Szczoteczki chirurgiczne do mycia rąk 

 

Lp. Asortyment - parametry wymagane 
Producent,               

nr katalogowy 

Zamawiana 

ilośd sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

sztukę 

Stawka 

podatku 

VAT [%] 

Wartośd netto  

[kol. 4 * kol. 5] 

Wartośd podatku 

VAT *zł+ 

Wartośd brutto            

[kol. 7 + kol. 8] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Nasączone szczotki chirurgiczne do mycia chirurgicznego rąk                     

i przedramion, jednorazowego użytku. Wykonane z tworzywa z 

jednej strony nylonowe szczoteczki jednakowej długości z 

drugiej poliestrowa gąbka nasączona: 

       

a) 4 % glukonatem chlorheksydyny  2.000      

b) 7,5 % powidonem jodu  2.000      

Wartośd ogółem:    

WYMAGANE: 

Do oferty należy dołączyd: 

- próbki - po 2 szt z pozycji 1 a i 1 b w celu sprawdzenia wymaganych parametrów 

__________ dnia ______ 2015 roku  

            __________________________________ 
                           (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 


