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 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                            
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego  

  na  dostawę sprzętu do badao angiograficznych II ZP-15-048BN   

 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38  ustawy - Prawo zamówieo publicznych 
(Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póżo.zm. ), udzielam następującej odpowiedzi: 
 

Pyt. 1 Załącznik nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 – Cewnik balonowy długi do angioplastyki naczyo 

obwodowych – cewnika o następujących parametrach: 

- średnica balonu po rozprężeniu od 3mm do 12mm dla prowadnika 0,035” oraz od 2mm do 8mm dla prowadnika 
0,018” 
- długośd balonu od 20mm do 200mm  
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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