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Katowice, dn. 06.07.2015r. 

  
 

 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                            
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego  

  na  DDOOSSTTAAWWAA  DDEEFFIIBBRRYYLLAATTOORRÓÓWW  OORRAAZZ  WWÓÓZZKKÓÓWW  RREEAANNIIMMAACCYYJJNNYYCCHH  ZZ  WWYYPPOOSSAAŻŻEENNIIEEMM  
ZP-15-068BN   

 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38  ustawy - Prawo zamówieo publicznych 
(Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póżo.zm. ), udzielam następującej odpowiedzi: 
 

Pyt. 1 Załącznik nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 (A i B) pozycji nr 1 tj. „wózków reanimacyjnych”? Prosimy 
o możliwośd złożenia oferty tylko na te pozycje, gdyż nie wszyscy producenci posiadają wymaganą przez 
Zamawiającego gamę produktów, co uniemożliwia złożenie oferty, powoduje zawężenie ilości wykonawców, czyniąc 
postępowanie mniej atrakcyjnym pod względem cenowym 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 2 Załącznik nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego 
według poniższego opisu? Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązao konstrukcyjnych 
stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych 
odpisanych przez Zamawiającego. 

 konstrukcja wózka: podstawa wykonana ze stali ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym, pozostałe 
elementy konstrukcyjne wykonane z aluminium, całośd konstrukcji osłonięta estetycznym i wysokiej jakości 
tworzywem HDPE, zawierającym wysokiej gęstości polietylen, odporny na uszkodzenia mechaniczne, 
dezynfekcję oraz zarysowania (brak możliwości odkształcenia i obicia podczas uderzenia) 

 szuflady tworzywowe, odlewane w całości, w celu uzyskania gładkiej powierzchni oraz zminimalizowania 
ryzyka zakażeo i łatwej dezynfekcji (bez wystających śrub, nitów itp.) 

 boki wykonane z odpornego polimeru o konstrukcji pozwalającej na umieszczenie dodatkowego wyposażenia  

 blat z wyprofilowanymi brzegami, uchwyt do prowadzenia wózka  

 min. 4 szuflady na prowadnicach rolkowych z organizerami na leki oraz pojedyncze ampułki, jedna 
przeznaczona na płyny infuzyjne  

 wszystkie szuflady z kolorowymi nakładkami i miejscem na opis zawartości 
 półka pod defibrylator zamontowana na wysięgniku umożliwiającym łatwy dostęp ze wszystkich stron  

 kosz na odpady z pokrywą   

 tworzywowy pojemnik boczny np. na akcesoria  

 półka pomocnicza wysuwana spod blatu  

 listwa z gniazdami elektrycznymi  

 centralna blokada szuflad na plomby  

 pojemnik na cewniki  

 wysięgnik na płyny infuzyjne z regulacją wysokości  

 płyta CPR montowana do wózka  

 uchwyt na butlę tlenową, butla tlenowa z reduktorem 

 układ jezdny wyposażony w cztery cichobieżne koła śr. 120 mm, antyelektrostatyczne, 2 z 
hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pyt. 3 Załącznik nr 2A 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja wykonana jest z podwójnej 

blachy aluminiowej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygładzającym odpornym na wilgod - 

pomiędzy ściankami wypełnienie izolacyjne o konstrukcji plastra miodu zapewniające sztywnośd i wygłuszenie? Pod 

względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, które charakteryzuje się dokładnie takimi 

samymi parametrami oraz gwarantuje długi okres eksploatacji wózka. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 4 Załącznik nr 2A 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z bokami wykonanymi z anodyzowanego aluminium 
odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych i uszkodzenia mechaniczne o konstrukcji pozwalającej na 
umieszczenie dodatkowego wyposażenia? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 5 Załącznik nr 2A 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z szufladami wykonanymi z tworzywa 
poliuretanowego Baydur® (odpowiednik ABS) z kolorowymi frontami z miejscem na opis zawartości? Pod względem 
funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, które charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i 
gwarantuje estetyczny wygląd wózka 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 6 Załącznik nr 2A 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 pojedyncze cichobieżne koła o 
średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące i nie zostawiające śladów (3koła z blokadą, 1 antystatyczne)? 
Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną mobilnośd wózka i jego skuteczne unieruchomienie 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 7 Załącznik nr 2B 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja wykonana jest z podwójnej 
blachy aluminiowej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygładzającym odpornym na wilgod - 
pomiędzy ściankami wypełnienie izolacyjne o konstrukcji plastra miodu zapewniające sztywnośd i wygłuszenie? Pod 
względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, które charakteryzuje się dokładnie takimi 
samymi parametrami oraz gwarantuje długi okres eksploatacji wózka. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 8 Załącznik nr 2B 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z bokami wykonanymi z anodyzowanego aluminium 
odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych i uszkodzenia mechaniczne o konstrukcji pozwalającej na 
umieszczenie dodatkowego wyposażenia? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym 
Odp.: Zamawiający dopuszcza 
Pyt. 9 Załącznik nr 2B 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z szufladami wykonanymi z tworzywa 
poliuretanowego Baydur® (odpowiednik ABS) z kolorowymi frontami z miejscem na opis zawartości? Pod względem 
funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, które charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i 
gwarantuje estetyczny wygląd wózka 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 10 Załącznik nr 2B 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 pojedyncze cichobieżne koła o 
średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące i nie zostawiające śladów (3koła z blokadą, 1 antystatyczne)? 
Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną mobilnośd wózka i jego skuteczne unieruchomienie 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 11 Załącznik nr 2 
Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 2 sztuki  
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator transportowy renomowanego europejskiego 
producenta będący na wyposażeniu wielu szpitali i ambulansów, wyposażony w zasilanie pneumatyczno-bateryjne, 
dzięki czemu zużywa mniej tlenu, posiada przydatny w transporcie wewnątrzszpitalnym dodatkowy tryb SIMV? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 12 Załącznik nr 1A pkt.19 
„W zestawie czujnik wielorazowego użytku dla dorosłych o wadze ≤ 40 kg, wykonany z odpornego na uszkodzenia elastycznego materiału (np. 
silikonu), nie zawierającego lateksu, PCV ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.).” 

Czy Zamawiający dopuści czujnik wielorazowego użytku dla dorosłych o wadze ≤ 50 kg, wykonany z odpornego na 
uszkodzenia elastycznego materiału (np. silikonu), nie zawierającego lateksu, PCV ani elementów mechanicznych 
(śrub, sprężyn itp.). 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pyt. 13 Załącznik nr 1B pkt.19 
„W zestawie czujnik wielorazowego użytku dla dorosłych o wadze ≤ 40 kg, wykonany z odpornego na uszkodzenia elastycznego materiału (np. 
silikonu), nie zawierającego lateksu, PCV ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.)” 

Czy Zamawiający dopuści  czujnik wielorazowego użytku dla dorosłych o wadze ≤ 50 kg, wykonany z odpornego na 
uszkodzenia elastycznego materiału (np. silikonu), nie zawierającego lateksu, PCV ani elementów mechanicznych (śrub, 
sprężyn itp.). 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 14 Załącznik nr 1A,1B  
Czy Zamawiający wymagając minimalnej gwarancji określonej na 24 miesiące dopuści akcesoria zużywalne tj. czujniki 
pomiarowe, które będą miały gwarancję 12 miesięczną? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 15 Załącznik nr 1 
Czy zamawiający dopuści na zasadach równoważności defibrylator Lifepak 20e, który posiada defibrylacje ręczną, AED 
oraz kardiowersje, dwufazowa fale  defibrylacji w zakresie 2 – 360 J, 25 poziomów energii 
 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,360), czas ładowania do energii 200J 
poniżej 5 sekund, łyżki  twarde dla dorosłych oraz pediatryczne, możliwośd używania łyżek do defibrylacji 
wewnętrznej, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7 cala  i rozdzielczości 320 x 240 pikseli, z możliwością 
wyświetlania 2 krzywych dynamicznych na ekranie monitora, zasilanie z sieci 230 V AC oraz wewnętrznego 
akumulatora, z możliwością wykonania 140 defibrylacji z energią 360 J przy w pełni naładowanym akumulatorze, o 
wadze 6,6 kg wraz z akumulatorem, łyżkami twardymi i kablami do terapii, z wbudowana drukarka termiczna, z 
szybkością wydruku 25 mm/s z dokładnością +-5%, z papierem o wymiarach 50 mm, z możliwością archiwizowania i 
drukowania wszystkich rejestrowanych danych, z monitorowaniem SpO2 w technologii MASSIMO,  w zakresie od 1 do 
100 % z czasem uśrednienia SpO2 do wyboru przez użytkownika 4, 8, 12 lub 16 sekund, w komplecie z czujnikiem dla 
dorosłych, ze stymulacją natężenia prądu od 0 do 200 mA, z częstością impulsu od 40 do 170 ppm, z trybem pracy 
stałym i na żądanie, z sygnalizacją wszystkich monitorowanych parametrów, z regulacją granicznych wartości alarmów 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
  
  
 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                                                                                            

mgr Ewa Mołek                                                                       


