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Katowice, dnia 28.07.2015r. 

 
 

 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                            
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu    

nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów. 
Nr sprawy: ZP-15-070BN 

 
 

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą Prawo 
zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), 
udzielam następującej odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 Pakiet nr 1  
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory o wadze 4,1 kg oraz o przekątnej ekranu 12 cali? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 2 Pakiet nr 1  
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z wykrywaniem 20 kategorii zaburzeo rytmu? 
Odp Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 3 Pakiet nr 2  
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory o wadze 4,1 kg oraz o przekątnej ekranu 12 cali? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 4 Pakiet nr 2  
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z wykrywaniem 20 kategorii zaburzeo rytmu? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 5 Pakiet nr 1 ad. pkt. 1 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4,5 kg ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 6 Pakiet nr 1 pkt.10/2 
Czy zamawiający kardiomonitor bez automatycznego wykrywania 3 lub 5 koocówkowego kabla EKG ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 7 Pakiet nr 1 ad. pkt. 10/3 
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez prezentacji zmian odcinka ST w postaci odcinków 
referencyjnych z nałożonymi bieżącymi odcinkami i wykresów kołowych ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 8 Pakiet nr 1 ad. pkt.10/4 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z wykrywaniem 18 kategorii zaburzeo rytmu ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pyt. 9 Pakiet nr 1 ad. pkt. 10/5 
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez wzmocnienia 0,125 cm/mV ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
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Pyt. 10 Pakiet nr 1 ad. pkt.12/2 
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu 25-255 bpm ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 11 Pakiet nr 1 ad. pkt.12/4 
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości jednoczesnego pomiaru NIBP i SpO2 na 
tej samej kooczynie ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 12 Pakiet nr 1 ad. pkt.16 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości obsługi przez ekran dotykowy a jedynie za pomocą 
pokrętła i przycisków funkcyjnych ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 13 Pakiet nr 1 ad. pkt.19 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji obliczeo nerkowych i wentylacyjnych ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 14 Pakiet nr 1 ad. pkt.20 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z czasem ładowania akumulatorów do 6 godzin ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 15 Pakiet nr 1 ad. pkt.22 
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z wydajnym i cichym chłodzeniem wentylatorowym ? 
Wymagane chłodzenie konwekcyjne jest mniej wydajne i naraża chłodzone podzespoły kardiomonitora na 
ewentualne uszkodzenia w okresie letnim. Po okresie gwarancyjnym będzie miało to duże znaczenie na 
ewentualne koszty serwisu. Oferowany kardiomonitor posiada ciche i wydajne chłodzenie spełniające wszystkie 
wymogi medyczne. 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 16 Pakiet nr 1 ad. pkt.26 
Czy zamawiający dopuści do przetargu centralę pielęgniarską bez możliwości rozbudowy centrali                                  
o współpracę z systemem telemetrycznego monitorowania z nadajnikami noszonymi przez pacjentów ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 17 Pakiet nr 2 ad. pkt 1 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4,5 kg ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 18 Pakiet nr 2 ad. pkt.10/2 
Czy zamawiający kardiomonitor bez automatycznego wykrywania 3 lub 5 koocówkowego kabla EKG ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 19 Pakiet nr 2 ad. pkt. 10/3 
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez prezentacji zmian odcinka ST w postaci odcinków 
referencyjnych z nałożonymi bieżącymi odcinkami i wykresów kołowych ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 20 Pakiet nr 2 ad. pkt.10/4 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z wykrywaniem 18 kategorii zaburzeo rytmu ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 21 Pakiet nr 2 ad. pkt. 10/5 
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez wzmocnienia 0,125 cm/mV ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 22 Pakiet nr 2 ad. pkt. 12/2 
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu 25-255 bpm ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
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Pyt. 23 Pakiet nr 2 ad. pkt. 12/4 
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości jednoczesnego pomiaru NIBP i SpO2 na 
tej samej kooczynie ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 24 Pakiet nr 2 ad. pkt. 16 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości obsługi przez ekran dotykowy a jedynie za pomocą 
pokrętła i przycisków funkcyjnych ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 25 Pakiet nr 2 ad. pkt. 19 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji obliczeo nerkowych i wentylacyjnych ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 26 Pakiet nr 2 ad. pkt. 20 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z czasem ładowania akumulatorów do 6 godzin ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 27 Pakiet nr 2 ad. pkt. 22 
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z wydajnym i cichym chłodzeniem wentylatorowym ? 
Wymagane chłodzenie konwekcyjne jest mniej wydajne i naraża chłodzone podzespoły kardiomonitora na 
ewentualne uszkodzenia w okresie letnim. Po okresie gwarancyjnym będzie miało to duże znaczenie na 
ewentualne koszty serwisu. Oferowany kardiomonitor posiada ciche i wydajne chłodzenie spełniające wszystkie 
wymogi medyczne. 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 28 Pakiet nr 4 ad. pkt 3 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości obsługi przez ekran dotykowy a jedynie za pomocą 
pokrętła i przycisków funkcyjnych ? 
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 

 
           
 
 

  Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                         Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                       mgr Ewa Mołek  
 


