ZP-15-070BN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
0 WARTOSCI SZACUNKOWE] PONIZE] 134.000 €

Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zh.zm)

Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, jak i we wszystkich zwigzanych z nig
dokumentach nadaje sie wymienionym nizej pojeciom nastepujace znaczenia:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Ustawa, pzp - oznacza ustawe Prawo zamodwien publicznych.

Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 i ust2 ustawy z dnia 9 maja 2014r
o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz.U. poz.915)

Dostawa — nalezy przez to rozumie¢ nabywanie rzeczy, praw oraz innych doébr, w szczegdlnosci
na podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy lub leasingu.

Ustuga - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane
lub dostawy, a sg ustugami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art.2a ustawy Pzp.

Najkorzystniejsza oferta - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia publicznego, albo oferte z najnizsza
ceng;

Srodki publiczne - nalezy przez to rozumieé¢ $rodki publiczne w rozumieniu przepiséw ustawy
o finansach publicznych.

Zamoéwienie publiczne — nalezy przez to rozumie¢ umowe odptatng zawierang miedzy zamawiajgcym
a wykonawca, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego.

Znak postepowania: ZP-15-070BN Uwaga : w korespondencji kierowanej do zamawiajgcego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

Tryb postepowania - przetarg nieograniczony (art.10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamdwien publicznych).
Nazwa postepowania: DOSTAWA KARDIOMONITOROW

Nazwa i adres zamawiajacego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego w Katowicach
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20 — 24
40-027 Katowice
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71
Internet: www.spskm.katowice.pl e-mail: duo@spskm.katowice.pl

Kody klasyfikacji CPV : 33.12.32.10-3 Urzadzenia do monitorowania czynnosci serca

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia
Zatwierdzit w dniu 17.07.2015 r.

Z upowaznienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Gtéwny Ksiegowy
mgr Ewa Motek


http://www.spskm.katowice.pl/
mailto:duo@spskm.katowice.pl
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Zataczniki do SIWZ :

1 Opis przedmiotu zaméwienia Zalqoznik nr 1 - 4

2 Formularz ,OFERTA” Zatgcznik nr5

3 Formularz - oswiadczenie art.22 Zatqcznik nr 6
Zatgcznik nr 7

4 Formularz - oswiadczenia art.24 Zatgcznik nr 8

5 Projekt umowy Zaiqoznik nr9

) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa 32 sztuk kardiomonitoréw stacjonarno-przenosnych,
w tym 22 szt ze stacja monitorowania. Oferowany przedmiot zaméwienia musi by¢ fabrycznie
nowy, nieuzywany i wyprodukowany w 2015r.

2) Dokfadny opis przedmiotu zamoéwienia z wyszczegdlnieniem wymaganych parametréw znajduje sie
w zatacznikach nr 1 - 4 do SIWZ.

3) Przedmiot zamoéwienia zostat podzielony na 4 (cztery) czesci co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych w zakresie wyszczegolnionych zadan (pakietéw) od 1 do 4 .
Kazdemu z wykonawcow przystuguje mozliwosc ztozenia oferty na dowolna ilos¢ czesci - Pakietow

4) Nie spetnienie wymaganych w SIWZ parametréow spowoduje odrzucenie oferty a nie spetnienie
wymaganych warunkéw skutkuje wykluczeniem wykonawcy.

1)) USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

2. Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie umowy ramowe;j.

3. Wykonawca po dostawie przedmiotu zamdwienia do siedziby Zamawiajgcego zobowigzany bedzie do
zainstalowania urzadzenia w miejscu docelowym i przeszkolenia wytypowanych pracownikow

Zamawiajgcego w zakresie obstugi. Zamawiajacy wymaga dodatkowo przeszkolenia jednej osoby
z obstugi technicznej w zakresie uzytkowania urzadzenia i wydania stosownego zaswiadczenia.

4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamowienia winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 20 maja 2010r
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowigzujacymi przepisami
prawymi w tym zakresie.

5. Oferowane urzadzenia muszg posiadac certyfikat CE i musza posiada¢ minimum 24-miesieczny okres
gwarancji, jednak nie dtuzszy niz 60 m-cy. Zaoferowanie okresu gwarancji ponizej 24 m-cy bedzie
skutkowato odrzuceniem oferty.

1)) USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA.

1. Wybrany w wyniku niniejszego postepowania Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé (wraz
z wniesieniem towaru) na swdj koszt przedmiot zamoéwienia do siedziby Zamawiajacego, podtaczyé,

uruchomi¢ i przeszkoli¢ pracownikow Zamawiajacego —w terminie do 4 tygodni od daty podpisania
umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze dostawa moze sie odby¢ w godzinach pracy Zamawiajgcego tj. od godz.
8.00 do godz. 13.00 w dni robocze.

3. Wymaga sie aby Wykonawca poinformowat Zamawiajgcego o terminie dostawy minimum 2 dni przed
dostawg. Osoba, z ktérg wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ date dostawy jest Kierownik Dziatu
Zaopatrzenia — tel. 32/ 259-16-67 .

4. Zaptata za dostarczony przedmiot zamowienia nastgpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia

faktury, ktéra moze by¢ wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu zaméwienia.
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V) OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamdwienia mogq ubiegaé sie wykonawcy ktérzy spetniajg warunki okreslone w art.22 ust.1
ustawy Pzp

2. Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego z powodu niespetnienia
warunkow, o ktérych mowa w art.24 ust.1, ust.2 pkt.1i 5 i ust.2a ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajacy zada ztozenia
oswiadczen i dokumentéw wymienionych w Rozdziale VI SIWZ.

4. Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia przez wykonawcow warunkow udziatu w postepowaniu na dzien
skfadania ofert na podstawie ztlozonych wraz z ofertg oswiadczen i dokumentéw wg metody , spetnia —
nie spetnia”

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia powinni wykaza¢, ze warunki okreslone
w ust.1 spetniajg tacznie, natomiast warunek okreslony w ust.2 winien spetnia¢ kazdy z wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie (skfadajacych oferte wspoing).

V) WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU. ZAWARTOSC
OFERTY.

1. Na potwierdzenie spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postepowania wykonawcy powinni ztozy¢ :

a) Oswiadczenie upowaznionego przedstawiciela wykonawcy o spetnieniu warunkéw okreslonych
w art.22 ust.1 ustawy PZP — wzor oswiadczenia stanowi zatacznik nr 6 do SIWZ. W przypadku
wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o zamobwienie o$wiadczenie moze by¢ ztozone wspolnie

b) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art.24 ust.1 i ust.2
pkt.1 i 5 ustawy PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia - wzér oswiadczenia stanowig zataczniki
nr 7i 8 do SIWZ. W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie oswiadczenie
takie sktada kazdy z wykonawcow oddzielnie.

c) Aktualny odpis z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert

2. Postanowienia dotyczace wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiegj :

2.1 jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w miejsce dokumentéw o ktérych mowa w pkt.1 ppkt. ¢ , sktada dokumenty wystawione zgodnie
z prawem kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze :

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

2.2 jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie tych dokumentéw, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wilasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

3. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspélnej przez dwa lub wiecej podmioty gospodarcze
( konsorcja / spétki cywilne) :

a. Oferta musi by¢ podpisana w taki sposdb, by prawnie zobowigzywata wszystkich wykonawcow
wystepujacych wspdlnie;

b. wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, a petnomocnictwo /
upowaznienie do petnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez
prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw, musi byé dotagczone do oferty;

c. wykonawcy wystepujacy wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za realizacje przedmiotu
umowy;
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4.

d. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wytacznie z podmiotem wystepujgcym
jako reprezentant pozostatych;

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamodwienia,
w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia. Zakres
pisemny powinien zawieraé co najmniej informacje wynikajace z § 1 ust.6 pkt.2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady ministrow w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajgcy od
wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane, tj.:

a. zakresu dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;

b. sposobu wykorzystania zasobdéw innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdéwienia;

c. charakteru stosunku jaki bedzie fgczyt wykonawce z innym podmiotem;

d. zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia;

4.1 Jezeli podmioty, o ktérych mowa w pkt.2 beda braty udziat w realizacji zamowienia, Zamawiajacy zada

dotaczenia do oferty dokumentéw wymaganych w Rozdziale VII pkt.1 lit. a — h i potwierdzajgcych
spetnienie warunkow tych podmiotéw. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych odpowiada solidarnie z wykonawcg za
szkode zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy;

4.2 Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktdrej wykonanie

Vi)

zamierza powierzy¢é podwykonawcy oraz podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na
ktérych zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Szczegéty dot. podwykonawcow reguluje
zat. nr 9 do SIWZ — projekt umowy.

Pozostale wymagane dokumenty

a. Wypetniony i podpisany przez osobel/y uprawniong/e do reprezentowania wykonawcy Formularz
oferty z wykorzystaniem wzoru - Zatacznik nr 5 do SIWZ.

b. Wypetniony i podpisany oferowany zatgcznik asortymentowy z wykorzystaniem wzoru- Zataczniki nr
1-4doSIWzZ.

c. Petnomocnictwo podmiotéw wystepujacych wspdlnie (jeZeli dotyczy) w oryginale.

d. Petnomocnictwo dla osoby/osdb podpisujacej oferte (jezeli uprawnienie tych o0s6b nie wynika
z dokumentéw dotgczonych do oferty).

e. W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamodwienia odpowiada wymaganiom okreslonym
w SIWZ. Zamawiajacy zada dotaczenia do oferty:

o folderu, katalogu lub ulotki firmowej zawierajacego doktadny opis w jezyku polskim
zaoferowanego przedmiotu zamowienia, potwierdzajgcy jak najwieksza ilo$¢ wymaganych
parametréw. Z dotgczonego folderu/ulotki musi jednoznacznie wynikaé, iz oferowane
urzadzenie spetnia wymogi okreslone w zatgczniku do SIWZ;

e oS$wiadczenia Wykonawcy o spetnieniu wszystkich wymaganych w SIWZ parametréw.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta winna zawiera¢ dokumenty i oswiadczenia okreslone w rozdz. VI niniejszej specyfikaciji.
Dokumenty nalezy ztozyé w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
wykonawce.
Oferte sporzadza sie w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci
oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosc do terminu otwarcia o ofert.
Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta opatrzona kolejnym numerem, a oferta ztozona
w sposéb uniemozliwiajacy jej dekompletacje.
Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie opisanej w nastepujacy sposob:

4
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Vi)

VIl

1X)

,Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mieleckiego SUM.
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24
ZP-15-070BN — DOSTAWA KARDIOMONITOROW
Nie otwierac przed 28.07.2015r. godz. 10.30”

Nazwa i adres Wykonawcy( np. piecze¢ firmowa)

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Zaréwno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagajg formy pisemnej. Na kopercie nalezy zamie$ci¢ informacje ,,
ZMIANA OFERTY” lub ,WYCOFANIE OFERTY”

Zaleca sie, aby oferta zawierata spis tresci.

Jesli wykonawce reprezentuje petnomocnik do oferty winno byé dotgczone petnomocnictwo.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz w przypadku
innych podmiotéw, na zasobach, ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b
ustawy, kopie dokumentoéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane
za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie,

faxem lub drogg elektroniczna. Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogq elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej
potwierdza fakt ich otrzymania.

. Osoba uprawniona do porozumiewania si¢ z wykonawcami: Stefania Oruba tel. 32/259-16-68

fax. 32/ 259-16-71 Dziat Zamowien Publicznych i Uméw w godzinach 8.00 — 14.00
Godziny pracy Zamawiajacego : 7:00 — 14:35

. Wszelkie zapytania dotyczace specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia wykonawcy zobowigzani sg

przesyta¢ faksem i mailem (w formie edytowalnej) na adres duo@spskm.katowice.pl zgodnie
z art.38 Prawa zaméwien publicznych. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi nie pdzniej niz 2 dni przed
wyznaczonym terminem sktadania ofert, zamieszczajac odpowiedzi na stronie internetowe;j.

Termin na zadawanie pytan dotyczacych tresci SIWZ uplywa z dniem 24.07.2015r. Na pytania,
ktére wplyng po tym terminie Zamawiajacy nie bedzie udzielat odpowiedzi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
Wadium w postepowaniu nie jest wymagane.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem

terminu sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg

X)

1.

zamawiajacy moze tylko raz zwrdci¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajgcego w pok. Nr 2 ( budynek administracji - dyrekcji) do
dnia 28.07.2015 r do godz. 10.00 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za dostarczenie
oferty w innym miejscu niz wskazane w SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona bez otwierania.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w pok. Nr 2 (budynek administracji-dyrekciji)
w dniu 28.07.2015 r o0 godz. 10.30.

Bezposdrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaka zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. Podczas otwarcia ofert podane zostang nazwy (firmy)

5
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XI)

XII)

XII1)

2.

oraz adresy wykonawcow, a takze informacje dotyczace cen. Informacje te przekazane zostang
niezwtocznie wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cena podana w ofercie musi uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zaméwienia.
Stawka podatku VAT jest okreslana zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r o podatku od towaréw
i ustug (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535) i ustawg z dnia 26 listopada 2010r ( Dz.U. 2010, nr 238,
p0z.1578)
Cena oferty powinna zawiera¢ cene jednostkowa netto wyrazong w zt, okreslong z dokfadnoscig nie
wiekszg niz dwa miejsca po przecinku. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszg by¢
wliczone w cene netto.
Cene oferty nalezy wyliczyé wg wzoru:
Cena = Cena jednostkowa + podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Cene
oferty nalezy poda¢ w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT
Cena - 95%

Okres gwarancji - 5%

Sposob obliczania liczby punktéw badanej oferty za cene:
Pc = (C min L C po ) X 100 x 95% gdzie:

C min - Cena najnizsza sposréd ocenianych ofert

C o - Cena badanej oferty

100 - staty wspdtczynnik

Pc - liczba punktow za cene

Sposéb obliczania liczby punktéw badanej oferty za kryterium okres gwarancji :
Pg = (G 1o /.G max ) X 100 x 5% gdzie:

Pg - liczba punktéw za kryterium okres gwaranciji

G max - hajdiuzszy oferowany okres gwarancji sposréd ocenianych ofert

C o - Okres gwarancji badanej oferty

100 - staty wspdtczynnik

Oceniany bedzie okres gwarancji od 25 m-cy do 60 m-cy. Oferowany okres gwarancji powyzej 60
m-cy otrzyma ilos¢ pkt obliczong dla 60 m-cy. Oferowany 24-miesieczny okres gwarancji
otrzyma O pkt.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwieksza ilos¢ punktéw za wiw
kryteria obliczone wg wzoru :

P=Pc+Pg
P -taczna ilos¢ punktow za wszystkie kryteria

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiajacy zawrze umowe z wybranym wykonawcg — nie wczeéniej niz 5 dni od dnia przekazania
informacji o wyborze oferty faksem — na warunkach bedacych istotnymi postanowieniami,
a stanowigcymi wzér umowy — zatacznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia, nalezy przed podpisaniem umowy o0 zamoéwienie publiczne przediozyé
Zamawiajgcemu umowe regulujgca wspotprace tych Wykonawcow.
Zaleca sie, aby umowa konsorcjum regulujaca wspotprace Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamoéwienia w szczegolnosci zawierata postanowienia wynikajgce z charakteru
konsorcjum:

1) okreslenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,

2) cel zawarcia umowy,

3) czas trwania konsorcjum (obejmujacy okres realizacji przedmiotu zamowienia, gwarancji i rekojmi),

6
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4) zapis o solidarnej odpowiedzialnosci kazdego cztonka konsorcjum wobec Zamawiajgcego za
wykonanie umowy,

5) wylaczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktdregokolwiek z jego czionkow
do czasu wykonania przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie to uznane
przez Zamawiajgcego za tozsame z uchylaniem sie od zwarcia umowy.

7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, ze zachodzg przestanki, o ktéorych mowa w art. 93 ust.1
Ustawy.

8. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiajgcego. Jezeli przedstawiciel umocowany do
podpisywania umowy nie moze podpisa¢é umowy w siedzibie Zamawiajacego, to nalezy zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego z prosbg o przestanie umowy na adres wykonawcy.

XIV) POZOSTALE REGULY POSTEPOWANIA

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i ztozenia oferty.

2. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

3 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien uzupetniajgcych, o ktéorych mowa w art.
67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4, Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego
systemu zakupéw oraz nie zamierza zawrze¢ umowy ramowe;.

5. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dotagczone moga by¢ uzyte jedynie w celu
sporzgdzenia oferty.

6. Protokét wraz z zatgcznikami jest jawny. Zatgczniki do protokotu udostepnia sie po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub po uniewaznieniu postepowania.

7. Oferty sg jawne od chwili ich otwarcia.

8. Zamawiajgcy udostepni dokumentacje przetargowa po ztozeniu pisemnego wniosku. W odpowiedzi

na wniosek Zamawiajgcy wyznaczy termin udostepnienia dokumentacji. Udostepnianie dokumentacji
przetargowej moze mie¢ miejsce wytacznie w siedzibie Zamawiajgcego.

XV) POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

1. Tym wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznac
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r, Nr 113, poz. 759.), przystugujg $rodki
ochrony prawnej na podstawie art.180 ust.2 pkt.2-4 w postaci odwotania wylgcznie wobec
nastepujacych czynnosci :

2) opisu sposobu oceny spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu;
3) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
4) odrzucenia oferty odwotujgcego.

2. Odwotanie w formie pisemnej wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 5 dni od dnia
przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

PAKIET Nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
KARDIOMONITORY - 22 szt + STACJA MONITOROWANIA -1 szt

Producent ...,
MOAEITYP e
Rok produkcji & ...ceviiiiiiei e

PARAMETRY WYMAGANE

Parametry oferowane - opisaé

4kg

1 Kardiomonitor stacjonarno-przeno$ny o masie nie wiekszej niz

2 Kardiomonitor wyposazony w uchwyt stuzacy do przenoszenia

pikseli

Kardiomonitor z ekranem LCD kolorowym o przekatnej ekranu
3 |nie mniejszej niz 10 cali, rozdzielczosci co najmniej 800 x 600

4 Minimum piec¢ roznych krzywych dynamicznych

5 |Monitor wyposazony w ekran duzych cyfr

Mozliwo$¢ jednoczesnej prezentacji na ekranie krétkich
trendoéw i odpowiadajacych im krzywych dynamicznych

Co najmniej 120-godzinne.

Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametréw:

Zapamietywanie odcinkéw krzywych dynamicznych

zwigzanych z sytuacjami alarmowymi — co nhajmniej 100

Pomiar i monitorowanie co najmniej nastepujacych
parametréw:
a) EKG;
b) Odchylenie odcinka ST;
9 c) Liczba oddechéw (RESP);
d) Saturacja (Spo2);

(NIBP);
Temperatura (T1,T2,TD).

e) Cisnienie krwi, mierzone metodg nieinwazyjng

Pomiar EKG
1. Zakres czestosci rytmu serca: minimum 15+300 bpm.

2. Mozliwos$¢ monitorowanie EKG przy wykorzystaniu
przewodu 3. koncowkowego i 5 koncéwkowego,

Doktadnos¢ pomiaru czestosci rytmu: nie gorsza niz+/- 1%.

10

automatyczne wykrywanie 3 lub 5 korcéwkowego kabla
EKG

Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0
mV w siedmiu odprowadzeniach jednoczesnie. Prezentacja
na ekranie zmian ST w postaci odcinkéw referencyjnych z
natozonymi biezacymi odcinkami lub wykresow kotowych
zmian odcinka ST.

Analiza arytmii — wykrywanie co najmniej 22 kategorii
zaburzeh rytmu

Predkosci kreslenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5
mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Wzmocnienie do wyboru co
najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV;
2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto.
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Pomiar oddechow (RESP)

1. Impedencyjna metoda pomiaru.
11 |2. Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechéw/min
3. Predkos¢ kreslenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5
mm/s; 25mm/s
Pomiar saturacji (SpO,)
1. Zakres pomiaru saturacji: 1+100%
2. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20+250/min.
3. Doktadnos¢ pomiaru saturacji w zakresie 70+100%:
12 nie gorsza niz +/- 3%.
4. Funkcja pozwalajgca na jednoczesny pomiar SpO,
i nieinwazyjnego cisnienia bez wywotywania alarmu
SpO, w momencie pompowania mankietu na
konczynie na ktérej zatozony jest czujnik.
Pomiar cisnienia krwi metoda nieinwazyjna (NIBP)
1. Jednoczesne wyswietlanie wartosci cisnien
skurczowego, rozkurczowego, sredniego oraz
czestosci pulsu zmierzonej wraz z nieinwazyjnym
ciSnieniem.
13 2. Zakres pomiaru cisnienia: co najmniej 15+250 mmHg.
3. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40+200 bpm.
4. Tryb pomiaru:
a) AUTO (programowanie interwatéw co najmnie;j
w zakresie 1+360 minut);
b) Reczny.
5. Funkcja ulatwiajaca naktucie zyly (funkcja stazy)
Pomiar temperatury (TEMP)
1. Zakres pomiarowy: co najmniej 25+42°C.
14 | 2. Doktadnos¢ pomiaru: nie gorsza niz +/- 0,1°C.
3. Jednoczesne wyswietlanie co najmniej trzech wartosci
: 2 temperatury ciata i temperatura roznicowa
Wyposazenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe:
1. Kabel EKG z gniazdami do 5 koncowek
2. Komplet 5 koncéwek EKG
3. Przewdd taczacy do mankietow do pomiaru NIBP
4. Mankiet Sredni dla dorostych — 2 szt. , mankiet duzy
15 dla dorostych — 1 szt. , mankiet maty dla dorostych — 1
szt.
5. Czujnik SpO2 na palec — 1 szt.
6. Przewdd potaczeniowy do czujnikéw SpO2 — 1 szt.
7. Czujnik temperatury powierzchniowej — 1 szt.
16 tatwa intuicyjna obstuga kardiomonitora przy pomocy,
pokretta, przyciskow i ekranu dotykowego
3-stopniowy system alarmoéw wszystkich parametrow.
e Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich
alarmow
17 |® Mozliwos¢ zawieszenia statego lub czasowego

alarmow (co najmniej 4 czasy zawieszenia do
wyboru).

Ustawianie gtosnosci sygnalizacji alarmowej (co
najmniej 4 stopnie gtosnosci)
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18

Reczne i automatyczne (na zadanie obstugi) ustawienie
granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu
monitorowanego pacjenta.

19

Monitor wyposazony w funkcje obliczen lekowych,
hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych

20

Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej
230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w
kardiomonitor.
Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora
nie krétszy niz 2 godziny.

e Czas tadowania akumulatora: nie dtuzszy niz 5

godzin.

e Akumulator wymienialny przez uzytkownika, bez

rozkrecania obudowy monitory, bez potrzeby
wzywania serwisu

21

Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci standard
IEEE 802.3 (przewodowa) oraz mozliwos¢ rozbudowy o
funkcje pracy w sieci bezprzewodowe;j (standard IEEE
802.11 b/g)

22

Cicha praca urzadzenia — chlodzenie konwekcyjne bez
wentylatora

23

Monitor zabezpieczony przez zalaniem woda — stopien
ochrony co najmniej IPX1

24

Monitor wyposazony w wyjscie sygnatu VGA i gniazdo
wyjscia sygnatu EKG do synchronizacji defibrylatora.

DODATKOWO

25

Uchwyt na Sciane z koszem na akcesoria - w iloci 22
szt.

26

Centrala pielegniarska — 1 szt.

e  Stacja centralnego monitorowania musi by¢
skonfigurowana wg ponizszej specyfikacji jednoczesny
podglad min. 12 stanowisk monitorowania

e Ekran LCD TFT do przekatnej min. 21” do
jednoczesnego podgladu co najmniej 24 monitoréw
pacjenta

e Ekran LCD TFT do przekatnej min. 21” do podgladu
wybranego stanowiska przytézkowego

e Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z
poszczegdlnych t6zek, z identyfikacjg alarmujgcego
t6zka. Wyciszanie alarmow i uruchamianie pomiaru
ci$nienia nieinwazyjnego z poziomu centrali.

¢  Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w
centrali i w monitorach

e Pamiec stanéw krytycznych (alarméw i arytmii i innych
zdarzen, z zapisem odcinkoéw krzywych dynamicznych
i wartosci liczbowych) - minimalna liczba zdarzen:
300/pacjenta

e Funkcja "holterowska" — pamie¢ ciagtego zapisu
przynajmniej 4 monitorowanych przebiegow falowych
(EKG + inne) - nie tylko trendéw; z ostatnich min. 24
godzin

e Trendy tabelaryczne: pamie¢ z ostatnich min. 120
godzin

e Drukarka laserowa do wydrukéw trenddw i raportow na
standardowym papierze A4; wbudowane facze do sieci
Ethernet

e  Mozliwos¢ rozbudowy centrali o wspotprace z systemem
telemetrycznego monitorowania z nadajnikami
noszonymi przez pacjentéw z monitorowaniem co
najmniej EKG

10
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e Podtrzymanie zasilania elektrycznego kazdego
stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20
min

Czas reakgcji serwisu od momentu zgtoszenia — nie wigkszy niz

27 48 godzin.

Bezptatne przeglady techniczne w okresie gwaranciji. (
minimum 1 przeglad na rok chyba, ze producent wymaga
28 | czesciej) Nalezy poda¢ wymagana przez producenta
urzadzenia czestotliwo$¢ dokonywania przegladéw
technicznych.

29 | Szkolenie personelu w zakresie obstugi urzadzenia.

Instrukcja obstugi w j. polskim w wersji papierowej

30 i elektroniczne;j.

Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z
31 | autoryzowanym serwisem o $wiadczeniu ustug - nalezy
wskazac siedzibe, nazwe, kontakt telefoniczny

Podpis i piecze¢ osoby/oséb  uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

11
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

PAKIET Nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

KARDIOMONITORY - 2 szt

Producent ...
Model/Typ oo,
Rok produkcji @ ...ceviiiiiiiei e
PARAMETRY WYMAGANE Parametry oferowane - opisaé
1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenosny o masie nie wiekszej niz

4 kg

2 | Kardiomonitor wyposazony w uchwyt stuzacy do przenoszenia.
Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekatnej ekranu

3 | nie mniejszej niz 10 cali, rozdzielczosci co najmniej 800x600
pikseli.

4 | Minimum pie¢ roznych krzywych dynamicznych.

5 | Monitor wyposazony w ekran duzych cyfr

6 | Mozliwosc¢ jednoczesnej prezentacji na ekranie krotkich
trendéw i odpowiadajgcych im krzywych dynamicznych

7 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametréw: co
najmniej 120-godzinne.

8 | Zapamietywanie odcinkéw krzywych dynamicznych
zwigzanych z sytuacjami alarmowymi — co najmniej 100
Pomiar i monitorowanie co najmniej nastepujacych
parametrow:

a) EKG;
9 | b) Odchylenie odcinka ST;
c) Liczba oddechéw (RESP);
d) Saturacja (Spo2);
e) Cisnienie krwi, mierzone metodg nieinwazyjng (NIBP);
f) Temperatura (T1,T2,TD).
Pomiar EKG:
1. Zakres czestosci rytmu serca: minimum 15+300 bpm.
Doktadnos$¢ pomiaru czestosci rytmu: nie gorsza niz+/- 1%.
2. Mozliwos¢ monitorowanie EKG przy wykorzystaniu
przewodu 3. koncéwkowego i 5 koncéwkowego,
automatyczne wykrywanie 3 lub 5 korcéwkowego kabla
EKG
3. Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0
10 mV w siedmiu odprowadzeniach jednoczes$nie. Prezentacja

na ekranie zmian ST w postaci odcinkéw referencyjnych z
natozonymi biezacymi odcinkami lub wykreséw kotowych
zmian odcinka ST.

4. Analiza arytmii — wykrywanie co najmniej 22 kategorii

zaburzeh rytmu

5. Predkosci kreslenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5

mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Wzmocnienie do wyboru co
najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV;
2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto.

12
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11

Pomiar oddechow (RESP):

Impedencyjna metoda pomiaru.

Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechéw/min
Predkos¢ kreslenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s;
25mm/s

12

N e

Pomiar saturacji (Sp0O2):

Zakres pomiaru saturacji: 1+100%

Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20+250/min.
Doktadnos$¢ pomiaru saturacji w zakresie 70+100%: nie
gorsza niz +/- 3%.

Funkcja pozwalajgca na jednoczesny pomiar SpO2 i
nieinwazyjnego cisnienia bez wywotywania alarmu SpO2 w
momencie pompowania mankietu na koriczynie na ktérej
zatozony jest czujnik.

13

pON

Pomiar cisnienia krwi metoda nieinwazyjng (NIBP).

Jednoczesne wyswietlanie wartosci cisnien skurczowego,

rozkurczowego, Sredniego oraz czestosci pulsu zmierzonej

wraz z nieinwazyjnym ci$nieniem.

Zakres pomiaru cisnienia: co najmniej 15+250 mmHg.

Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40+200 bpm.

Tryb pomiaru:

c) AUTO (programowanie interwatéw co najmniej w
zakresie 1+360 minut);

d) Reczny.

Funkcja utatwiajgca naktucie zyty (funkcja stazy)

14

n

Pomiar temperatury (TEMP)

Zakres pomiarowy: co najmniej 25+42°C.

Doktadno$¢ pomiaru: nie gorsza niz +/- 0,1°C.
Jednoczesne wys$wietlanie co najmniej trzech wartosci : 2
temperatury ciata i temperatura réznicowa

15

pPwnhPR

o u

7.

Wyposazenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe:
Kabel EKG z gniazdami do 5 koncowek

Komplet 5 koncowek EKG

Przewdd taczacy do mankietéw do pomiaru NIBP
Mankiet s$redni dla dorostych — 2 szt. , mankiet duzy dla
dorostych — 1 szt. , mankiet maty dla dorostych — 1 szt.
Czujnik SpO2 na palec — 1 szt.

Przewdd potaczeniowy do czujnikow SpO2 — 1 szt.
Czujnik temperatury powierzchniowej — 1 szt.

16

tatwa intuicyjna obstuga kardiomonitora przy pomocy,
pokretta, przyciskow i ekranu dotykowego

17

3-stopniowy system alarmow wszystkich parametrow.

Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarméw

Mozliwos¢ zawieszenia statego lub czasowego alarméw (co
najmniej 4 czasy zawieszenia do wyboru).

Ustawianie gtosnosci sygnalizacji alarmowej (co najmniej

4 stopnie gtosnosci)

18

Reczne i automatyczne (na zadanie obstugi) ustawienie
granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu
monitorowanego pacjenta.

19

Monitor wyposazony w funkcje obliczen lekowych,
hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych

13
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20

Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V
AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor.

® Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora nie
krétszy niz 2 godziny.
Czas tadowania akumulatora: nie dtuzszy niz 5 godzin.
Akumulator wymienialny przez uzytkownika, bez

rozkrecania obudowy monitory, bez potrzeby wzywania
serwisu

21

Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci standard IEEE
802.3 (przewodowa) oraz mozliwos¢ rozbudowy o funkcje
pracy w sieci bezprzewodowej (standard IEEE 802.11 b/g)

22

Cicha praca urzadzenia — chtodzenie konwekcyjne bez
wentylatora

23

Monitor zabezpieczony przez zalaniem wodg — stopien
ochrony co najmniej IPX1

24

Monitor wyposazony w wyjscie sygnatu VGA i gniazdo wyjscia
sygnatu EKG do synchronizacji defibrylatora.

25

Dodatkowo:

Statyw na kétkach z pétkg do mocowania monitora (z
jednoetapowym mechanizmem zwalniajgcym bez koniecznosci
odkrecania sruby mocujacej) z koszykiem na akcesoria - w
ilosci 2 szt.

26

Czas reakgcji serwisu od momentu zgtoszenia — nie wigkszy niz
48 godzin.

27

Bezptatne przeglady techniczne w okresie gwaranciji. (
minimum 1 przeglad na rok chyba, Zze producent wymaga
czesciej) Nalezy poda¢ wymaganag przez producenta
urzadzenia czestotliwo$é dokonywania przegladéw
technicznych.

28

Szkolenie personelu w zakresie obstugi urzgdzenia.

29

Instrukcja obstugi w j. polskim w wersji papierowej
i elektroniczne;.

30

Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z
autoryzowanym serwisem o $wiadczeniu ustug - nalezy
wskazac siedzibe, nazwe, kontakt telefoniczny

Podpis i piecze¢ osoby/osob  uprawnionej/uprawnionych

14

do reprezentowania wykonawcy
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

PAKIET Nr 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

KARDIOMONITORY - 6 szt

Producent ...,
MOdEITYP e
ROK produkcji : covveviiiiiciciccic e

PARAMETRY WYMAGANE

Parametry oferowane - opisaé

Kolorowy ekran SVGA, przekatna ekranu minimum 8”
rozdzielczos¢ przynajmniej 800x600, obstuga za pomocg
przyciskow oraz poprzez ekran dotykowy. Prezentacja na
ekranie min. 3 roznych krzywych pomiarowych.

Kardiomonitory kompatybilne z kardiomonitorami
IntelliVue posiadanymi przez Zamawiajgcego.

Waga do 5 kg, uchwyt do przenoszenia wbudowany w
monitor.

Mozliwos¢ wymiany i rozbudowy oprogramowania

Zapewnienie ciggtosci monitorowania danych pacjenta w
kardiomonitorze przy zasilaniu z wewnetrznego
akumulatora przynajmniej przez 180 min. — po 1 szt. do
kazdego kardiomonitora.

Wszystkie dane numeryczne, wszystkich monitorowanych
parametrow, wyswietlane jednoczes$nie na ekranie

Co najmniej 20 niezaleznych konfiguracji ekranu monitora,
z mozliwoscig fatwego ich przetgczania, bez utraty danych
pacjenta. Poszczegdlne konfiguracje programowane przez
uzytkownika, bez koniecznosci wzywania
wykwalifikowanego serwisu

Trendy graficzne i tabelaryczne, minimum 48 godzin.

Oprogramowanie i dokumentacja uzytkownika w jezyku
polskim.

10

Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich
parametrow, z mozliwoscig zawieszenia czasowego / z
wyborem czasu zawieszenia / lub na state;

11

Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracjg
zdarzen dla potrzeb serwisu

12

Automatyczne i reczne ustawianie granic alarmowych
nadzorowania, w odniesieniu do aktualnego stanu
monitorowanego pacjenta;

13

Pomiar EKG
Mozliwos¢ monitorowania 12 odprowadzen EKG.

14

Wyswietlanie do 12 odprowadzen jednoczesnie —
programowane przez uzytkownika

15

Zakres pomiarowy czestosci rytmu serca min. 20-300 bpm

16

Akcesoria do pomiaru EKG. Odpowiedni kabel EKG
umozliwiajgcy monitorowanie min. 5 odprowadzen — 1 kpl.
na kardiomonitor

15
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17

Analiza odcinka ST | QT we wszystkich 12-tu
odprowadzeniach

(w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzen) z
prezentacjg w czasie rzeczywistym (krzywe i wartosci
odcinka ST) Ciagte graficzne przedstawienie zmian ST w
czasie osobno dla odprowadzeh przedsercowych i
konczynowych na ekranie podstawowym monitora w
formie tabelarycznej i wykresu kotowego. Minimalny
zakres pomiarowy od -15 do +15 mm.

18

Monitorowanie pacjenta ze stymulatorem serca.

19

Wieloodprowadzniowa analiza arytmi ( z min. 2
odprowadzen z mozliwoscig przetaczenia na 1
odprowadzenie) z alarmami. Klasyfikacja min. 18 rodzajow
zaburzeh rytmu wraz z alarmami w tym rozpoznawanie
arytmii migotania przedsionkow.

20

Wyjscie sygnatu EKG do synchronizacji defibrylatora

21

Obwody wejsciowe w klasie CF, odporne na impuls
defibrylujacy. Krotki czas powrotu linii bazowej EKG po
defibrylacji (ponizej 2 sekund);

22

POMIAR RESPIRACJI metodg impedanc;ji.
Przebieg dynamiczny i warto$ci numeryczne wyswietlane na
ekranie

23

Alarm bezdechu regulowany w zakresie od 10 do 40 sekund

24

POMIAR CISNIENIA METODA NIEINWAZYJNA.
Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwatem) i
reczny (na zadanie).

25

Odstep w trybie automatycznym co najmniej od 1 do 720
minut

26

Wyswietlanie warto$ci skurczowej, rozkurczowej, redniej

27

W komplecie zestaw mankietéw wielorazowych NIBP dla
dorostych w rozmiarze: maty, sredni, duzy oraz bardzo duzy
- po jednym zestawie do kazdego kardiomonitora.

28

Funkcja ,stazy”

29

POMIAR SATURACIJI
Algorytmem Massimo, Nelcor lub rownowaznym oraz
pomiar pletyzmografii.

30

Przebieg dynamiczny i warto$ci numeryczne wyswietlane na
ekranie

31

Algorytm pomiarowy odporny na niskg perfuzje i artefakty
ruchowe

32

W komplecie:

Czujnik do pomiaru SpO- na palec dla dorostych powyzej
50 kg — elastyczny, nie powodujacy ucisku — po 1 szt. na
kardiomonitor

Czujnik do pomiaru SpO> na palec dla dorostych ponizej
50 kg — elastyczny, nie powodujacy ucisku — po 1 szt. na
kardiomonitor

Czujnik do pomiaru SpO; dla dorostych na ucho —
elastyczny nie powodujacy ucisku, z przewodem
poftgczeniowym - 1 szt.

16
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33

Zakres pomiarowy minimum 70- 100 % z doktadno$cig
+-3%

34

W zestawie jeden komplet umozliwiajacy uporzgdkowanie
kabli i przewoddéw znajdujacych sie przy kardiomonitorach.

35

Wbudowany rejestrator termiczny — przeznaczony do
rejestracji odczytow numerycznych wszystkich aktywnych
pomiaréw parametrow oraz krzywych dynamicznych - po
jednej szt. na kardiomonitor. W zestawie 10 rolek papieru
termicznego na kardiomonitor.

36

Podstawa jezdna - rolkowa do kardiomonitora — po
1 szt. na kardiomonitor

37

Zintegrowany z kolumng podstawy jezdnej koszyk z
przegrodkami na akcesoria kardiomonitora,
umieszczony ha ergonomicznej wysokosci.

38

Konstrukcja kardiomonitora i podstawy jezdnej
zapewniajgca btyskawiczny, bez uzycia narzedzi,
montaz kardiomonitora na kolumnie podstawy jezdnej
i demontaz z kolumny podstawy jezdne;.

39

Bezpieczne i stabilne zamocowanie kardiomonitora na
podstawie jezdnej, na ergonomicznej dla personelu
medycznego wysokosci

40

Blokada co najmniej 2-6ch kétek jezdnych,
uniemozliwiajgcych jazde podstawy

41

Czas reakgcji serwisu od momentu zgtoszenia — nie wigkszy
niz 48 godzin.

42

Bezptatne przeglady techniczne w okresie gwaranciji. (
minimum 1 przeglad na rok chyba, ze producent wymaga
czesciej) Nalezy poda¢ wymaganag przez producenta
urzadzenia czestotliwo$é dokonywania przegladéw
technicznych.

43

Szkolenie personelu w zakresie obstugi urzgdzenia.

44

Instrukcja obstugi w j. polskim w wersji papierowej
i elektronicznej.

45

Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa
z autoryzowanym serwisem o Swiadczeniu ustug - nalezy
wskazac siedzibe, nazwe, kontakt telefoniczny

Podpis i piecze¢ osoby/oséb  uprawnionej/uprawnionych

17

do reprezentowania wykonawcy
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

PAKIET Nr 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
KARDIOMONITORY - 2 szt

Producent ...,
MOdEITYP e
Rok produkcji & ...ceviiiiiiei e

PARAMETRY WYMAGANE Parametry oferowane - opisaé

Monitor stacjonarno — przenosny o zwartej odpornej na
1 uszkodzenia mechaniczne obudowie, posiadajgcy
raczke do przenoszenia.

Podstawa jezdna umozliwiajgca bezpieczne i stabilne
mocowanie kardiomonitora na ergonomicznej
wysokosci, montaz i demontaz bez uzycia narzedzi,

o | blokada co najmniej dwéch kotek jezdnych. W zestawie
pojemnik na akcesoria oraz komplet umozliwiajacy
uporzadkowanie kabli i przewodoéw znajdujacych sie
przy kardiomonitorze.

Ekran kolorowy wysokiej rozdzielczosci, przekatna
ekranu minimum 10”. Prezentacja na ekranie minimum
3 réznych krzywych pomiarowych. Obstuga za pomoca
ekranu dotykowego i przyciskow funkcyjnych.

4 Zasilanie sieciowe 230V oraz akumulatorowe.

Zapewnienie ciggtosci monitorowania pacjenta przy
zasilaniu z wbudowanego akumulatora minimum 120
5 | minut. Wskaznik niskiego poziomu natadowania
akumulatora. Akumulator tadowany automatycznie.

Wszystkie dane numeryczne wszystkich
6 numerowanych parametréw wyswietlane jednoczesnie
na ekranie.

Alarmy wizualne i akustyczne wszystkich parametrow
7 | z mozliwo$cig zawieszenia czasowego lub na state.

Automatyczna aktywizacja funkcji monitorowania po
8 przytaczeniu odpowiedniego czujnika. Zabezpieczenie
przed impulsem defibrylujacym.

Pomiar EKG

e Kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy, potaczenie z
elektrodg zatrzaskowg — 2 szt.

e Kabel EKG 3 odprowadzeniowy, potaczenie z elektrodg
zatrzaskowag — 1 sztuka

e Mozliwos¢ monitorowania 12 odprowadzen EKG, ilos¢
odprowadzeni wyswietlanych jednocze$nie minimum: 3

e Zarys pomiarowy czestosci rytmu serca 20-300 bpm

e Mozliwos¢ monitorowania pacjentdw ze stymulatorem
serca

18
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10

Pomiar cisnienia metoda nieinwazyjna

e Tryb pracy automatyczny z podziatem czasowym 3-120
i reczny na zgdanie

o Wyswietlanie wartosci skurczowej, rozkurczowej,
sredniej

¢ W komplecie mankiety wielorazowe nadajace sie do
dezynfekgciji dla dorostych z przewodem umozliwiajgcym
potaczenie z kardiomonitorem. Mankiet maty, sredni,
duzy oraz bardzo duzy — po 2 sztuki z kazdego
rozmiaru.

e Zakres pomiarowy 20-260 mmHg

¢ Funkcja synchronizacji pomiaréw cisnienia sygnatem
EKG w celu eliminaciji artefaktéw.

11

Pomiar saturaciji:

e Czujnik pomiarowy saturacji dla dorostych na palec
nie powodujacy ucisku z mozliwoscig dezynfekcji — 2
sztuki.

e Zakres pomiarowy saturacji 30-100%

e Przewdd taczacy czujnik z kardiomonitorem po 1
sztuce dla kazdego kardiomonitora

12

Czas reakgji serwisu od momentu zgtoszenia — nie wiekszy niz
48 godzin.

13

Bezptatne przeglady techniczne w okresie gwaranciji. (
minimum 1 przeglad na rok chyba, ze producent wymaga
czesciej) Nalezy poda¢ wymagana przez producenta
urzadzenia czestotliwosé dokonywania przegladéw
technicznych.

14

Szkolenie personelu w zakresie obstugi urzadzenia.

15

Instrukcja obstugi w j. polskim w wersji papierowej
i elektronicznej.

16

Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z
autoryzowanym serwisem o $wiadczeniu ustug - nalezy
wskazac siedzibe, nazwe, kontakt telefoniczny

Podpis i piecze¢ osoby/oséb  uprawnionej/uprawnionych

19
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ZALACZNIK NR 5

Miejscowoseé ................... dnia .......coeeeenn

Piecze¢ firmowa wykonawcy

OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH

I E= A TR e = o PR

RS =T ] o = P
REGON ..o NP e

Tel oo FaX e

Internet ..o e-mail

Osoba upowazniona do kontaktu z zamawiajaCym ..............ccoeeiiiiiiiiiiiie e Tel oo
Osoba upowazniona do POAPISANIA UMOWY : ....cuiuuttt ettt et e e it et et et e e et e et et e e e eenetenenaas

Zamawiajacy wymaga wypeinienia wszystkich pd6l / podania wszystkich danych wymaganych
w ramce powyzej

1.W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oferuje wykonanie dostawy na warunkach
okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamdéwienia za cene:

PAKIET Nr 1

Cena za 22 szt bez podatku VAT ... e zt
POAAIEK VAT B0 .ot ettt et a e zt

28 T Lo F= 11 QL= 0 T AN PP zt
RS (0 117701 PP zt
OKRES GWARANCII ............... miesiecy

PAKIET Nr 2

Cena za 2 szt bez podatku VAT ... zt
POUALEK VAT B0 ettt et et e et e e e e zt

28 oo Lo F= 11 QL= 0 T AN PP zt
SO N . e e zt
OKRES GWARANCII ............... miesiecy

PAKIET Nr 3

Cena za 6 szt bez podatku VAT ... e zt
POUALEK VAT B0 ettt ettt e e e e zt

20 o Lo o =18 Q= 0 0 MY 2 zt
SO NI . . e zt
OKRES GWARANCII ............... miesiecy
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PAKIET Nr 4

Cena za 2 sztbez podatku VAT ... e zt

POUALEK VAT 290 .ttt zt

Z POAAtKIEM VAT o e e e e et zt

011 TR zt

OKRES GWARANCIJI ............... miesiecy

2) Oswiadczamy, ze cena brutto zawarta w Ofercie zawieraj wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3) Oswiadczamy, ze  akceptujemy warunki ptatnosci  okreslone przez  Zamawiajgcego
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia przedmiotowego postepowania.

4) Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.

5) Oswiadczamy, iz przewidujemy /nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zaméwienia
(2= 1= = P .

6) Oswiadczamy, ze niniejsza oferta zawiera na stronach nrod _~ do __ informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji.

7) Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z projektem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszg ofertq, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8) Oferte niniejszg sktadam na kolejno ponumerowanych stronach.

dnia__ 2015 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

* w przypadku powierzenia czeéci realizacji zaméwienia podwykonawcy nalezy poda¢ dane podwykonawcy.
Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi by¢ podpisany przez osobe lub osoby upetnomocnione do reprezentowania firmy.
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ZALACZNIK NR 6

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani

oswiadczamy, iz spetniamy warunki o ktérych mowa w art. 44 w powigzaniu z art.22 ust. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych, a w tym:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania;

2. posiadamy wiedze i doswiadczenie do wykonania zaméwienia;

3. dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

4. spetniamy warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej;

, dnia 2015rr.

podpis osoby(oséb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

22



ZP-15-070BN

ZALACZNIK NR 7

OSWIADCZENIE
My, nizej podpisani

1) o$wiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

na podstawie art. 24 ust. 1, 2, 2a ustawy Prawo zamowien publicznych.

2) oswiadczamy, ze nie wykonywaliSmy bezposrednio czynnosci zwigzanych z przygotowaniem

prowadzonego postepowania;

, dnia 2015rr.

podpis osoby(oséb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 8

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani

Oswiadczamy, iz nalezymy / nie nalezymy* do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

Prawo zamowien publicznych, w sktad ktérej wechodzg nastepujgce podmioty :

, dnia 2015rr.

podpis osoby(oséb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* nalezy zaznaczy¢ wtasciwg odpowiedz; wykonawca, ktory nalezy do grupy kapitatowej zobowigzany jest do ztozenia
listy podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej
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ZALACZNIK NR 9
UMOWA - PROJEKT

Zawarta W dniu ........c.coeeiiiiiiii, w Katowicach pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. A. Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

z siedzibg: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 — 24

NIP: 954 22 70 611

ktéry reprezentuje :

Dyrektor — dr n. med. Wiodzimierz Dziubdziela

zwanym w tresci umowy ,Zamawiajacym”

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego — zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004r ((tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, z pdz.zm) przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa kardiomonitorow, model ........................ , rok produkcji
................. , zgodnie ze zlozong ofertq w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia i stanowi integralng
czes¢ umowy.

3. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze urzadzenie bedace przedmiotem umowy jest fabrycznie nowe,
nieuzywane, kompletne, zdatne i dopuszczone do umoéwionego uzytku zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§2
Warunki dostawy

1. Przedmiot umowy bedzie dostarczony do siedziby Zamawiajgcego transportem Wykonawcy, na jego
koszt i odpowiedzialno$¢ w nieprzekraczalnym terminie do .............. 2015r.

2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do jego
zainstalowania, uruchomienia oraz do przeszkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie jego obstugi

3. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego co najmniej na 2 dni wczesniej . Osoba,
z ktérg wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ date dostawy jest Kierownik Dziatu Zaopatrzenia — tel.
32/ 259-16-67

4. Strony ustalajg, ze odbiér przedmiotu umowy ( po dostawie i montazu przedmiotu umowy oraz
przeszkoleniu uzytkownika) zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiajgcego
W jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiajgcego o dacie odbioru w sposob okreslony w pkt.3
niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi przepisami instrukcje
obstugi przedmiotu umowy w jezyku polskim.

6. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajgcego.

§3

Gwarancja, realizacja uprawnien gwarancyjnych

1. Wykonawca udziela ...... miesiecznej gwarancji od dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu
umowy w siedzibie Zamawiajgcego - zgodnie z ofertg Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikajace z winy Zamawiajacego. W okresie gwarancji
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé nieodptatnie naprawy, przeglady, konserwacje lub wymiany
przedmiotu umowy lub jego poszczegdlnych czeéci takze w przypadku, gdy koniecznos¢ naprawy lub
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PN

10.
11.

wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci, z wyjatkiem materiatow
eksploatacyjnych jednorazowego uzytku.

Czas reakcji serwisu od chwili zgtoszenia awarii wyniesie max 48 godziny.

Serwis gwarancyjny bedzie wykonywany nieodptatnie przez: ...
Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie moze przekroczyé 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego.

W przypadku, jezeli zachodzi konieczno$¢ sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy wymagany
czas naprawy gwarancyjnej nie moze przekroczy¢ 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wymagany czas naprawy gwarancyjnej bedzie dtuzszy niz przewidziany w pkt 4,
gwarancja ulega przedtuzeniu o czas przerwy w eksploatacji.

W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych urzadzenia przekroczy 3 - naprawy uszkodzeh
uniemozliwiajgce wykorzystanie sprzetu w petnym zakresie Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie do wymiany urzadzenia na nowe (z wyjatkiem uszkodzen z winy uzytkownika).
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o terminie usuniecia wady oraz
dostawy rzeczy wolnej od wad.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu mozliwosé dokonywania zakupu czesci zamiennych do
przedmiotu umowy do min 10 lat od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

Wykonawca deklaruje zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.

Wykonawca lub wskazany w ofercie serwis - jako podwykonawca oswiadcza, ze posiada autoryzacje
producenta w zakresie prowadzenia serwisu

§4
Warunki ptatnosci
taczna wartos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 1  wynosi ......... zt  brutto
(stownie.........coveiiiiiiinnnn, zb), wtym: VAT ..% - oo zt

Ceny jednostkowe przedmiotu umowy okresla oferta Wykonawcy.

Zaptata naleznosci przez Zamawiajacego za dostarczony przedmiot umowy nastapi przelewem na
rachunek Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni
od daty otrzymania oryginatu faktury.

Za date ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§5

Kary umowne i odsetki
W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawce, powstania opdznienia w realizacji zamdéwienia
Zamawiajacy naliczy, a Wykonawca zaptaci kary umowne w wysoko$ci 0,1% wartosci brutto przedmiotu
umowy — za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
5% wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonego w § 4 pkt.1.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego wartosci
wskazanych wyzej kar umownych na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.
W przypadku opéznienia w terminie pfatno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek
ustawowych.

§6
Podwykonawcy

W przypadku powierzenia wykonania czesci ustug lub dostaw bedacych przedmiotem umowy
podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia umowy z podwykonawca
Zamawiajagcemu. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania
przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje = Umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy lub ustugi,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie dostaw lub ustug, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca,
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c¢) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidiowe
wykonanie podzlecanej cze$ci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

7. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. Rownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie jednego miesigca od
zaistnienia podstawy w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% warto$ci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,5 %
wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

b) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za kazdy dzien
opodznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

c) za nieprzediozenie projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za kazdy nieprzediozony
projekt Umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za
kazdg nieprzeditozong kopie Umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie.
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§7
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia i naliczy¢é kare umowng okreslong w § 5
pkt.2 niniejszej umowy w przypadku gdy opdznienie w dostawie wynosi 7 dni.

§8
Postanowienia koncowe

1. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek zmiany postanowien niniejszej umowy, ktére nie zostaty w umowie
okres$lone.

2. W sprawach niniejsza umowg nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy prawo zamoéwien publicznych.

3. Jakakolwiek czynnos$¢ prawna Wykonawcy, majgca na celu zmiane wierzyciela moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzglednieniem postanowien
art.54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o dziatalnosci leczniczej, pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 Prawa zamowien publicznych.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
w Katowicach.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jednego
egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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