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Katowice, dn. 30.09.2015r. 

  
 

 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                            
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego  

  na  DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, KOMPRESÓW, FOLII OPATRUNKOWYCH ZP-15-084UN   

 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38  ustawy - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póżń.zm. ), udzielam następującej odpowiedzi: 
 

Pyt. 1 Załącznik nr 1 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, Pozycji 1 Zestawu do wkłucia centralnego 
zapakowanego w opakowanie typu papier-folia. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
Pyt. 2 Załącznik nr 1 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, Pozycji 1 Miski nerkowatej wykonanej  

z plastiku. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 3 Załącznik nr 1 poz. 1  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, Pozycji 1 Serwety przylepnej wykonanej  
z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o wymiarze 50x70 cm. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 4 Załącznik nr 1 poz. 1  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, Pozycji 1 Serwety wykonanej z chłonnego 
laminatu dwuwarstwowego o wymiarze 75x100 cm 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 5 Załącznik nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą foliową samoklejącą o wym. 50 cm x 70 cm, zestaw w opakowaniu 
papierowo-foliowym, pozostałe składowe i parametry zestawu zgodne z siwz? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 6 Załącznik nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone 
odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 
maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące 
dokumenty: 
- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. 
Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu 
pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę 
Odp.: Zamawiający koryguje zapisy SIWZ Rozdz. VI pkt. 5 ppkt. b w zakresie wymaganych dokumentów jakich żąda 
w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ  
w następujący sposób: 
Wykreśla: „Deklaracji Zgodności - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające  
       na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego”. 
Dopisuje: „Deklaracji Zgodności - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające  
       na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.  
W przypadku wyrobów medycznych zestawianych pod nadzorem jednostki notyfikowanej np. zestawów 
zabiegowych zgodnie z art. 11 i 30 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 oraz art. 12 Dyrektywy Rady 
93/42/EWG Zamawiający wymaga: 
- deklaracji zgodności na poszczególne elementy wchodzące w skład zestawu 
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- Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
- oświadczenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 
Pyt. 7 Załącznik nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaaferowania zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie: 
1 x serweta 2- warstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm, otwór przylepny Ø 10 cm centralnie 
1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm 
15 x kompres gazowy 10 x 10 cm, 8 warstw 13 nitek 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 8 Załącznik nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów o następującym składzie: 

Opis składnika Ilość 

Serweta włókninowa 80X60 cm z otworem o śr. 8 
cm i przylepcem wokół otworu 

1 szt. 

Kompresy z gazy 17N 7,5X7,5 cm 12 warstwowe 10 szt. 

Serweta Foliowana 90X75 cm 1 szt. 

Nerka tekturowa 1 szt. 

Kleszczyki metalowe do igły 20 cm 1 szt. 

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzona w etykietę zawierającą pełną 
identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, 
umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informację: lot lub serię, indeks identyfikacyjny, 
datę ważności sterylności. Opakowania posiadają oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). 
Lub: 

Opis składnika Ilość 

Serweta Foliowana 90X75 cm z Otworem 10X15 
cm i przylepcem wokół otworu 

1 szt. 

Kleszczyki metalowe do igły 13 cm 1 szt. 

Kleszczyki plastikowe Kocher 14 cm 1 szt. 

Nerka tekturowa 1 szt. 

Serweta foliowana 90X75 cm zawinięcie zestawu 1 szt. 

 Kompresy z gazy 17N 10x10 cm 8 warstwowe  20 szt. 

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzona w etykietę zawierającą pełną 
identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, 
umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informację: lot lub serię, indeks identyfikacyjny, 
datę ważności sterylności. Opakowania posiadają oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 9 Załącznik nr 3 poz. 1,2 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie 
Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 10 Załącznik nr 3 poz. 2 
Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 dopuści jałowy, przeźroczysty, samoprzylepny opatrunek 
z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym punktowo rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, 
przeźroczysty, wzmocniony włókniną-posiadający dwa dodatkowe paski mocujące, do osłony ran oraz mocowania 
kaniul i cewników wkłuć centralnych z wycięciem na port pionowy, z systemem ramki z etykietą umożliwiającą opis w 
rozmiarze 10cm x 12cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 11 Załącznik nr 3 poz. 3 
Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 3 w pozycji nr 3 dopuści jałowy, przeźroczysty, samoprzylepny opatrunek 
z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym punktowo rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, 
przeźroczysty, wzmocniony włókniną-posiadający dwa dodatkowe paski mocujące – do mocowania kaniul z wycięciem 
na port pionowy, z systemem ramki z etykietą umożliwiającą opis w rozmiarze 7cm x 9cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 12 Załącznik nr 3 poz. 3 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie jałowego, przeźroczystego opatrunku z folii poliuretanowej pokrytego klejem 
akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przeźroczysty- posiadający dwa 
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dodatkowe paski mocujące do mocowania kaniul z wycięciem na port pionowy, z systemem ramki z etykietą 
umożliwiającą opis. Rozm.: 7 x 9 cm. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 13 Załącznik nr 3 poz. 3 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastra włókninowego, przepuszczającego powietrze. Elastyczna struktura 

plastra. Posiada rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy, posiada wcięcie na 

kaniulę, posiada dodatkową podkładkę, plaster na hipoalergicznym kleju, plaster można utrzymywać na skórze do 5 

dni, rozmiar 6 x 8 cm, sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu, 

pakowany indywidualnie. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga opatrunku przeźroczystego. 
Pyt. 14 Załącznik nr 3 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści: 

samoprzylepny, poliuretanowy opatrunek z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, 

- przepuszczający powietrze i parę wodną, zabezpieczający ranę przed drobnoustrojami i czynnikami zewnętrznymi, 

- nieprzywierający do rany centralnie umieszczony wkład chłonny ułatwia zmianę opatrunku,  

- zaokrąglone brzegi zabezpieczające  przed przypadkowym odklejeniem, 

- pokryty hipoalergicznym klejem, elastyczny, wodoodporny, 

- jałowy, sterylizowany promieniami gamma, 

- pakowany indywidualnie, 

Rozmiar 10x25 cm 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga opatrunku przeźroczystego. 
Pyt. 15 Załącznik nr 3 poz. 1-4 
Czy zamawiający wymaga żeby opatrunki z foli poliuretanowej były zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy II a, 
posiadały opakowanie typu folia –folia oraz posiadały potwierdzenie bariery foli dla wirusów => 27 nm. przez 
niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32) . 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.  
Pyt. 16 Załącznik nr 3 poz. 4 
Czy zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 10x25 cm. Pozostałe parametry bez zmian 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 17 Załącznik nr 4 poz.  1,2,3,4,5 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, Pozycji 1, 2, 3, 4, 5 Serwety głównej 
wzmocnionej warstwą chłonna wykonaną  z laminatu trójwarstwowego. Pozostałe parametry spełnione 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 18 Załącznik nr 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji ucha wykonanego z laminatu 2- warstwowego 
( polipropylen- polietylen ) o gramaturze 55 g/m2 bez dodatkowej warstwy chłonnej i odporności na przenikanie 
cieczy >200 cm H2O i następującym składzie:  
1 x serweta na stół narzędziowy 2- warstwowa 200 x 150 cm; chłonność >200 cm H2O (opakowanie zestawu) 
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 
1 x serweta 170 x 250 cm, otwór przylepny Ø 10 cm umieszczony decentralnie 
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 19 Załącznik nr 4 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów w obrębie szyi o następującym składzie i 
parametrach: 
1 x serweta 2- warstwowa na stół narzędziowy 200 x 150 cm; chłonność >200 cm H2O (opakowanie zestawu) 
1 x serweta 3- warstwowa ( polipropylen- polietylen- wiskoza) o gram 74 g/m2 w rozmiarze 120 x 240 cm, otwór 
przylepny 10 x 10 cm, umieszczony decentralnie; bez dodatkowej warstwy chłonnej; chłonność >200 cm H2O 
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 
Pozostałe parametry bez zmian 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 20 Załącznik nr 4 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do tracheostomii o następującym składzie i parametrach: 
1 x serweta 2- warstwowa na stół narzędziowy 100 x 150 cm; chłonność >200 cm H2O (opakowanie zestawu) 
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm  
1 x serweta 3- warstwowa ( polipropylen- polietylen- wiskoza) o gram. 74 g/m2 w rozmiarze 200 x 280 cm, otwór 
przylepny Ø15  cm; bez dodatkowej warstwy chłonnej; chłonność >200 cm H2O 
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1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gram. 40 g/m2 M  
2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gram. 40 g/m2 XL  
1 x ostrze do skalpela nr 10  
1 x igła injekcyjna 22G, 0,70 x 40 mm 
1 x igła injekcyjna 21G, 0,80 x 50 mm 
1 x strzykawka 10 ml Luer  
1 x plaster Precut 15 x 12 cm 
2 x Peha Slit opatrunek z gazy 10 x 10 cm  
20 x ES kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw 17 nitek 
10 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek 
1 x pojemnik plastikowy 250 ml, 9,2 x 5,5 cm, czerwony z podziałką 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 21 Załącznik nr 4 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji w znieczuleniu miejscowym wykonanego z 
laminatu 2- warstwowego ( polipropylen- polietylen ) o gramaturze 55 g/m2 bez dodatkowej warstwy chłonnej i 
odporności na przenikanie cieczy >200 cm H2O i następującym składzie:  
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm chłonność >200 cm H2O  (owinięcie zestawu) 
1 x serweta 2- warstwowa 225 x 300 cm, otwór przylepny 12 x 17 cm umieszczony decentralnie; bez dodatkowej 
warstwy chłonnej; chłonność >200 cm H2O 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 4 i utworzenie z niej odrębnej 
części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi 
wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw obłożeń operacyjnych 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 22 Załącznik nr 4 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laryngologicznych wykonanego z laminatu 
dwuwarstwowego ( polipropylen- polietylen ) o gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym  o gram. 110 
g/m2, o odporności na przenikanie cieczy > 200 cm H2O i następującym składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu) 
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, typu „U” ("U" 6,5 x 40 cm) 125 x 150 cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm  
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
LUB 
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu) 
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, typu "U" ("U" 6,5 x 55 cm) 200 x 300 cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna 100 x 130 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 23 Załącznik nr 5 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 1 Serweta operacyjna 45cm x 45cm, 

jałowa z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowa z nitką RTG i tasiemką.   Bezpiecznie zapakowana w opakowanie typu torebka 

papierowo-foliowa  i dodatkowe owinięcie. Na opakowaniu znajdują się informacja identyfikująca producenta, 

dodatkowo posiada jedną samoprzylepną etykietę, umożliwiająca przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i 

zawierająca informację: lot lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania posiadają 

oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowana gazowo tlenkiem etylenu. Pozostałe 

paramenty spełnione. 

Lub 
Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wydzielenie Pozycji 1 do odrębnego pakietu. Wydzielanie danej pozycji 

umożliwi nam złożenie oferty, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie 

wyboru najatrakcyjniejszej oferty. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 24 Załącznik nr 5 poz. 2 
 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 2 Serweta operacyjna 45cm x 45cm, 
jałowa z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowa z nitką RTG i tasiemką.   Bezpiecznie zapakowana w opakowanie typu torebka 
papierowo-foliowa  i dodatkowe owinięcie. Na opakowaniu znajdują się informacja identyfikująca producenta, 
dodatkowo posiada jedną samoprzylepną etykietę, umożliwiająca przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i 
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zawierająca informację: lot lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania posiadają 
oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowana gazowo tlenkiem etylenu. Pozostałe 
paramenty spełnione. 
Lub 
Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wydzielenie Pozycji 2 do odrębnego pakietu. Wydzielanie danej pozycji 
umożliwi nam złożenie oferty, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie 
wyboru najatrakcyjniejszej oferty 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 25 Załącznik nr 5 poz. 4,7 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 4 i 7  Serwetę o wymiarze 50x70 cm. 
Pozostałe paramenty spełnione. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 26 Załącznik nr 5 poz. 5,8 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 5 i 8 Serwetę o wymiarze 75x100 

cm. Pozostałe paramenty spełnione. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 27 Załącznik nr 5 poz. 9 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 9 Serwetę przylepną o wymiarze 

150x200 cm z lepieniem na krótszym boku. Pozostałe paramenty spełnione. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 28 Załącznik nr 5 poz. 10 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 10 Serwetę przylepną o wymiarze 
150x100 cm z lepieniem na dłuższym boku. Pozostałe paramenty spełnione 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 28a Załącznik nr 5 poz. 11 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 11 Serwetę o wymiarze 120x100 cm 

z przylepnym otworem 10 cm. Pozostałe paramenty spełnione. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 29 Załącznik nr 5 poz. 12 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 12 Jałowego obłożenia na stolik 
Mayo o wymiarze 80cm x 140cm w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 60cm x 
140cm. Osłona Mayo wykonana z niepiaskowanej folii i składana w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację. 
Pozostałe paramenty spełnione. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Lub 
Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wydzielenie Pozycji 12 do odrębnego pakietu. Wydzielanie danej pozycji 
umożliwi nam złożenie oferty, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie 
wyboru najatrakcyjniejszej oferty. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 30 Załącznik nr 5 poz. 13 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 13 Osłony na kończynę o wymiarze 
33x80 cm z taśmą lepną 10x50 cm. Pozostałe paramenty spełnione 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 31 Załącznik nr 5 poz. 16 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 16 Ręczników chłonnych o wymiarze 
30x35 cm pakowanych po 5 sztuk 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 32 Załącznik nr 5 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką i tasiemką, pozostałe wymagania zgodne z siwz? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 33 Załącznik nr 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką i tasiemką, pozostałe wymagania zgodne z siwz? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 34 Załącznik nr 5 poz. 3-14 
Czy Zamawiający dopuści serwety sterylizowane radiacyjnie? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 35 Załącznik nr 5 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 50 cm x 70 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
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Pyt. 36 Załącznik nr 5 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 50 cm x 70 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 37 Załącznik nr 5 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści serwety z taśmą lepna na dłuższym boku, pozostałe wymagania zgodne z siwz? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 38 Załącznik nr 5 poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 150 cm x 100 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 39 Załącznik nr 5 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 90 cm x 120 cm z otworem o śr. 10 cm , pozostałe wymagania zgodne z 
siwz? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 40 Załącznik nr 5 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści serwety na stolik Mayo wzmocnione, czerwone? Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa 
(włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu 
zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 80g/m ². Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 
50g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia 
wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy 
włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. 
Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na 
każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. 
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 41 Załącznik nr 5 poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści osłonę z taśmą o wymiarach 10 cm x 50 cm , pozostałe wymagania zgodne z siwz? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 42 Załącznik nr 5 poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści taśmę  o wymiarach 10 cm x 50 cm , pozostałe wymagania zgodne z siwz? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 43 Załącznik nr 5 poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści ręczniki  o wymiarach 40 cm x 40 cm pakowane a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem, 
pozostałe wymagania zgodne z siwz? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 44 Załącznik nr 5 poz. 16 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje 12000 szt. ręczników, czy 12000 opakowań a’4 szt.? 
Odp.: Zamawiana ilość ręczników to 12 000 sztuk w opakowaniach a’4 sztuki. W kolumnie nr 5 załącznika nr 5 
Zamawiający do pozycji nr 16 nie wymaga podania wielkości zaoferowanego opakowania ponieważ w opisie 
przedmiotu zamówienia określił jego wielkość.  
Pyt. 45 Załącznik nr 5 poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych z nitką RTG posiadających tasiemkę, 
pakowanych w opakowania z nadrukowaną etykietą zawierającą pełną identyfikację wyrobu oraz jedną 
samoprzylepną etykietą? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 46 Załącznik nr 5 poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych pakowanych w opakowania, których kierunek 
otwierania jest oznaczony za pomocą jasnego i intuicyjnego w interpretacji dla użytkownika sposobu zgrzewania (nie 
za pomocą nadruku graficznego )?  
Pragniemy nadmienić, iż sposób zgrzewania i jego specyficzne umiejscowienie określa właściwą do otwierania stronę 
(miejsce) opakowania i spełnia wymogi zapisów pkt. 4.6.1.1. normy PN-EN 868-5:2009 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 47 Załącznik nr 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej sterylizowanej tlenkiem etylenu? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 48 Załącznik nr 5 poz. 3-11 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z 2- warstwowego laminatu ( polipropylen- 
polietylen ) o gramaturze 55 g/m2? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
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Pyt. 49 Załącznik nr 5 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet w rozmiarze 150 x 175 cm lub 175 x 200 cm z taśmą lepną 
na dłuższym boku seret? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 50 Załącznik nr 5 poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 51 Załącznik nr 5 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 52 Załącznik nr 5 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo z warstwą chłonną w rozmiarze 60 x 145 
cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 53 Załącznik nr 5 poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na kończynę w rozmiarze 25 x 80 cm z taśmą lepną 
10 x 50 cm  
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
lub  
osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 80 cm z pakowaną niezależnie od niej taśmą lepną 10 x 50 cm? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 54 Załącznik nr 5 poz. 14 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni w rozmiarze 43 x 38 cm? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 55 Załącznik nr 5 poz. 3-14 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortymentu pakowanego w opakowania z nadrukowaną etykietą 
zawierającą pełną identyfikację wyrobu oraz jedną 2-częściową etykietą samoprzylepną, przy czym jedna z części w 
postaci kodu kreskowego 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 56 Załącznik nr 5 poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników chłonnych w rozmiarze 30 x 33 cm pakowanych po 2 
szt.? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 57 Załącznik nr 5 poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z taśmą lepną na krótszym boku, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 58 Załącznik nr 5 poz. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia na stolik Mayo z folią o grubości 45 mikrometrów, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 59 Załącznik nr 5 poz. 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 45cm x 80cm, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 60 Załącznik nr 6 poz. 1,2,3 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 6, Pozycji 1, 2, 3 Kompresów wykonanych z 
gazy 17 nitkowej, 8 warstwowej. Pozostałe paramenty spełnione 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 61 Załącznik nr 7 poz. 12-15 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej liczby konkurencyjnych 
ofert? 
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 z dnia 14.09.2015r. 
Pyt. 62 Załącznik nr 7 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6min? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 63 Załącznik nr 7A poz. 1-4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek posiadających, zamiast ściągaczy taliowych, system 
przyleco- rzepów dopasowujący produkt do kształtu ciała pacjenta i następującym obwodzie bioder: 

 Poz. nr 1- 60-90 cm 
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 Poz. nr 2 - 90-120 cm 

 Poz. nr 3 - 120-150 cm 

 Poz. nr 4 - 150-175 cm 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 64 Załącznik nr 7A poz. 2 
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o chłonności min. 2100 ml? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 65 Załącznik nr 7A poz. 1-4 
Czy Zamawiający pod pojęciem  „ laminat oddychający” oczekuje zaoferowania laminatu paroprzepuszczalnego? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 66 Załącznik nr 7A poz. 4 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch 
różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? 
Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta 
mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. 
Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i 
przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się 
rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres 
obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu 
użytkującego. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 67 Załącznik nr 8 poz. 1-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w opakowaniu typu blister, bez etykiety posiadającej dwa 
odcinki do wklejania do dokumentacji zabiegowej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 68 Załącznik nr 8 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów posiadających dodatkowo nitkę RTG, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 
Pyt. 69 Załącznik nr 9 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 20 x 20 cm lub 10 x 20? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza w rozmiarze 20x20cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. 
Pyt. 70 Załącznik nr 9 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 30cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 71 Załącznik nr 1; 4 poz. 1-5; 5 poz. 1-16; 7 poz. 4-5; 7A poz. 1-4 
Prosimy o zgodę na zaokrąglenie oferowanych ilości w górę do pełnych opakowań handlowych, ze względu na brak 
możliwości ich rozdzielania dla zachowania bezpieczeństwa produktów. Po stronie oferenta zaś pozostanie 
zaoferowanie najkorzystniejszej ceny, pomimo oferowania większej ilości towaru. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zamawianych ilości. Zamawiający nie zastrzegł, że wymaga jednakowych 
wielkości opakowań,  co oznacza że Wykonawca może zaoferować ten sam asortyment w opakowaniach o różnych 
wielkościach tak aby zgadzała się zamawiana ilość. 
Pyt. 72 Dotyczące SIWZ. 
Zwracamy się uprzejma prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia „Formularza Zgłoszenia 
(Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010 ( 
Dz. U. Z 2010 r nr 107 poz. 679, art 58,59,60 oraz 134 ).” dla wykonawców zagranicznych, którzy nie mają takiego 
obowiązku. W złączeniu pismo Dyrektora Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobu Medycznych.   
Odp.: Zamawiający koryguje zapisy SIWZ Rozdz. VI pkt. 5 ppkt. a w zakresie wymaganych dokumentów jakich żąda 
w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ  
w następujący sposób: 
Wykreśla: „Formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą  
o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010 ( Dz. U. Z 2010 r nr 107 poz. 679, art 58,59,60 oraz 134 )”. 
Dopisuje: „Formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą  
 o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010 ( Dz. U. Z 2010 r nr 107 poz. 679, art 58,59,60 oraz 134 ). Zamawiający 
nie wymaga Formularza Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych od: 
- Wykonawcy zagranicznego, który wprowadza na teren RP wyrób medyczny przeznaczony do używania na tym 
terenie, 
- Oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (reprezentant producenta), który wprowadza na teren RP wyrób medyczny, 
- Świadczeniodawcy i dystrybutora, który nabył wyrób medyczny od zagranicznego przedsiębiorcy lub od 
działającego w Polsce oddziału zagranicznego przedsiębiorcy.  



9 
 

W w/w przypadkach Zamawiający wymaga załączenia deklaracji zgodności dla oferowanych wyrobów medycznych.    
Pyt. 73 Ogólne  
§ 4, ust. 1-2- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w 
następującym zakresie: 
-  §4 ust. 1 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy, 
-  §4 ust. 2 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
Pyt. 74 Ogólne  
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 
wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 5b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy 
Pyt. 75 Ogólne  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: 
Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy 
Pyt. 76 Ogólne  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2: 

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku 

wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt. 5a i 5b niniejszej umowy Zamawiający 

naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy 

– za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego/ wadliwego towaru 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu 
umowy określonego w § 3 pkt. 1. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy 
Pyt. 77 Ogólne Pkt. 5 ust. c: 
Czy w związku z tym, że oferowane przez nas wyroby sterylizowane są w tlenku etylenu, Zamawiający wyrazi zgodę na 
odstąpienie od wymogu zgodności z normą PN-EN ISO 11173-1,2? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. 
Pyt. 78 Ogólne  
Zważywszy na treść § 1 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający 
na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z 
poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości 
zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć 
dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza 
stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną 
pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu 
dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy 
Pyt. 79 Ogólne  
Czy Zamawiający zgadza się aby § 2 ust. 5 lit. c) wzoru umowy zostały wykreślone słowa „nr serii, data ważności”?  
Takie dane jak numer serii i data ważności wyrobu nie muszą być zamieszczane na fakturze według art. 106e ustawy o 
podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje 
zamieszczania tak wielu szczegółowych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających 
z takich systemów wystawiania faktur, bezwzględnie wymagane zamieszczenie tych danych bezpośrednio na fakturze 
może być utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynąć na kalkulację ceny 
oferowanej w przetargu. 
Odp.: Zamawiający koryguje zapisy SIWZ Załącznika nr 14 „projekt Umowy” § 2 pkt. 5c w następujący sposób: 
Wykreśla: „dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. Dane na fakturze muszą zawierać pełne 
informacje o przedmiocie dostawy tj. nazwa, nr kat., rozmiar, nr serii, data ważności, cena netto, brutto”. 
Dopisuje: „dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. Dane na fakturze muszą zawierać pełne 
informacje o przedmiocie dostawy tj. nazwa, nr kat., rozmiar, nr serii, data ważności, cena netto, brutto.  
W przypadku braku informacji o nr serii i daty ważności na fakturze, informacje te muszą być zamieszczone na 
innym dokumencie, który jest załącznikiem do faktury np. WZ” 
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Pyt. 80 Ogólne  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy został dodany podpunkt e) o następującej (lub podobnej) 
treści: „w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 
zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”? 
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie 
ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli 
Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy 
Pyt. 81 Ogólne  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za 
wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności 
wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 
2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 
483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy 
Pyt. 82 Ogólne  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu umowy 
określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?  
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części 
umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu 
jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części 
umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana 
w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy 
Pyt. 83 Ogólne  
Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: 
„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?  
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem 
umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 
najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania 
umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy 
 
 

W związku z korektami SIWZ w zakresie Załącznika nr 14 „projekt Umowy” oraz dokumentów jakich żąda 

Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym  

w SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia oferta.  

 

 

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 

23 PAŻDZIERNIKA 2015r godz. 09:00 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09:30 

  

 

 

Dyrektor SPSKM 

                                     dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 

 

 

 


