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Katowice, dn. 06.06.2016r 

 
 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę łóżek szpitalnych z materacami.   
                     Nr sprawy: ZP-16-063BN 
 
    

                    
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej 
odpowiedzi : 
   
 
1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą bez przedłużenia leża 224 cm? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szerokość całkowitą przy całkowicie 

opuszczonych barierkach 101 cm? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
3. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szerokość całkowitą przy całkowicie 

podniesionych barierkach 97 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
4. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 

ruchome; segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego 
HPL? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu podudzia za pomocą 
mechanizmu zapadkowego? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

6. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu podudzia za pomocą 
sprężyny gazowej? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

7. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku 
do poziomu ramy leża 0 – 12

o
? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

8. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektrycznie regulowaną pozycję szokową 
oznaczoną czytelnym piktogramem; łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących 
segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga; pozycja uzyskiwana za pomocą 
jednego przycisku? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

9. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektrycznie regulowaną pozycję egzaminacyjną 
– poziomą realizowaną z dowolnego ustawienia łóżka podnosząc leże do najwyższej bezpiecznej 
pozycji; pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

10. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka 
dostępne z centralnego panelu sterowania z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg  
z funkcjami selektywnej blokady; wszystkie przyciski membranowe wodoodporne? Odp.: Zgodnie                 
z SIWZ. 

11. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające dodatkowej drugiej baterii zasilającej? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

12. Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki boczne podwójne, dzielone, 
poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zgodnie z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 
60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem; barierki wyposażone w wizualne 
wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30

o
 i 45

o
 oraz nachylenia ramy łóżka 

dla terapii złożeniowej; wskaźniki stanowiące integralny element barierki oraz widoczne niezależnie od 
pozycji barierek? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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13. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję barierek bocznych umożliwiającą 
ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 2 wysokościach (barierka 
opuszczona/barierka podniesiona); barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka; 
konstrukcja barierek bocznych pozwala na  opuszczenie / odbezpieczenie dowolnej z nich za pomocą 
klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego; system opuszczania barierek bocznych 
wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez 
personel medyczny?  Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

14.  Czy (w pkt. 31) Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone we wskaźnik pozycji bioder?  
 Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

15. Czy (w pkt. 42) Zamawiający dopuści łóżko posiadające przedłużenie leża realizowane poprzez 
zwolnienie dwóch pokręteł; możliwość przedłużenia o 30 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

16. Czy (w pkt. 55) Zamawiający dopuści materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzania 
powierzchni, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem dostępną z jednego przycisku; samoczynny 
powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie ok. 25 min. od aktywowania maksymalnego 
napompowania? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 220 cm? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
18. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej przy opuszczonych i podniesionych barierkach 

100 cm? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
19. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wskaźnik dźwiękowy najniższej pozycji łóżka?  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z minimalną wysokością leża mierzoną od podłoża do górnej 

płaszczyzny leża 44 cm? Parametr różni się od wymaganego tylko o 1 cm i nie ma wpływu na komfort 
użytkowania. Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko z maksymalną wysokością leża mierzoną od podłoża do górnej 
płaszczyzny leża 84 cm? Parametr różni się od wymaganego tylko o 2 cm i nie ma wpływu na komfort 
użytkowania. Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną regulacją segmentu podudzia za pomocą mechanizmu 
zapadkowego? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (-
15°) – (+15°)? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w dodatkową drugą baterię zasilającą tylko funkcję 
szokową? W oferowanym łóżku bateria pozwala na wykonanie min. 100 regulacji łóżka w przypadku 
braku lub awarii zasilania. Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą wszystkich kół uruchamianą za pomocą dwóch 
dźwigni zlokalizowanych przy kołach od strony nóg pacjenta? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

26. Czy zamawiający dopuszcza barierki dzielone, tworzywowe poruszające się od strony głowy wraz            
z segmentem leża, barierki środkowe zabezpieczająca pacjenta na wysokości miednicy i ud, zgodne                
z normą dla łóżek szpitalnych EN 60601-2-52? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

27. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, lekko opuszczane i podnoszone przy 
użyciu jednej ręki, z możliwością blokowania na 2 różnych wysokościach? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

28. Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w wskaźnik pozycji bioder, lub też wskaźnik pozycji 
bioder umiejscowiony na leżu w segmencie oparcia uda? Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że tak 
umiejscowiony wskaźnik jest zasłonięty barierką boczną, materacem, czy też prześcieradłem?  
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

29. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta z możliwością 
wyświetlania wagi na dodatkowym panelu centralnym? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

30. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża realizowanym poprzez odblokowanie dwóch 
pokręteł? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

31. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem statycznym 500 kg? Odp.: Zgodnie                 
z SIWZ. 

32. Czy Zamawiający wymagając grubość materaca napompowanego (165 mm plus/minus 10 mm) ma na 
myśli grubość tylko samych komór powietrznych po napompowaniu, czy jest to grubość łączna całego 
materaca: napompowanych komór powietrznych i zintegrowanego podkładu z pianki?  
Odp.: Zamawiający podał grubość łączną. 

33. Czy Zamawiający wymaga, aby materac posiadał dokładnie 15 komór powietrznych (ani jednej komory 
więcej)? Czy Zamawiający dopuści materac posiadający więcej niż 15 komór powietrznych, jednak nie 
mniej nie mniej niż 15? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

34.  Czy Zamawiający wymaga dodatkowego materaca, czy jest to błąd i pozycja dotyczy dodatkowego 
pokrowca do materaca zmiennociśnieniowego będącego przedmiotem zamówienia?  
Odp.: Zamawiający wymaga materaca stałego + materac zmiennociśnieniowy. 

35.  Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją natychmiastowego utwardzenia powierzchni ułatwiającą 
codzienną opieką na pacjentem (tzw. funkcja pielęgnacyjna) z automatycznym powrotem do trybu 
terapeutycznego po 20 minutach (plus/minus 5 min.) - jest to najbardziej optymalny czas niezbędny do 
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pielęgnacji pacjenta podyktowany wieloletnim doświadczeniem personelu medycznego. Czas 10 minut 
jest zbyt krótki, aby dokonać czynności pielęgnacyjnych (np. umycie pacjenta, przebranie, itp.).  
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

36. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wraz z materacem renomowanego europejskiego producenta 
spełniające zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, różniące się jedynie przy niewielkiej 
ilości wymagań, posiadające niżej opisane rozwiązania: 

 całkowita długość wynosi 2230mm, Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 szerokość przy opuszczonych barierkach wynosi 102,5cm oraz przy podniesionych 104,5cm,  
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 łóżko bez diodowego wskaźnika najniższej pozycji leża (łóżko po osiągnięciu minimalnej wysokości 
wyłącza siłowniki informując w ten sposób o osiągnięciu minimalnej wysokości), Odp.: Zgodnie                  
z SIWZ. 

 elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie 0-30
o
, Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 elektryczną regulacją segmentu podudzia wspomaganą mechanicznie, Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowana w zakresie +/- 13 stopni  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 wszystkie funkcje elektryczne realizowane są za pomocą panelu centralnego a panele w barierkach 
umożliwiają sterowanie wybranymi funkcjami Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 łóżko wyposażone w jedną pojemną baterię, dzięki której możliwe jest wykorzystanie wszystkich 
funkcji elektrycznych, również antyszokowej, bez podłączenia do sieci elektrycznej, dzięki czemu nie 
ma potrzeby zastosowania drugiej baterii Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
wyposażone w cztery pojedyncze koła antystatyczne Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 wyposażone w barierki boczne, tworzywowe, dzielone umożliwiające ich składanie za pomocą jednej 
ręki ruchem wahadłowym wymagającym niewiele miejsca z możliwością zablokowania barierek na 
dwóch wysokościach Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 wskaźnik właściwego ułożenia bioder w postaci segmentu centralnego Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
łóżko wyposażone w 4 uchwyty na pasy stabilizujące pacjenta Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 dopuszczalne obciążenie statyczne na poziomie 400kg Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 materac zmiennociśnieniowy o szerokości 900mm Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
materac zmiennociśnieniowy składający się z 18 komór Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 materac, będący aktywnym wyrobem medycznym należącym do I klasy Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 materac zmiennociśnieniowy wyposażony w tryb statyczny z automatycznym przełączeniem w tryb 
zmiennociśnieniowy/niskociśnieniowy po około 20 minutach Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 materac zmiennociśnieniowy z alarmem akustycznym i wizualnym niewłaściwego ciśnienia oraz 
nieprawidłowej pracy pompy bez wskaźnika trybu transportowego? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

37. Dotyczy pkt 17 załącznika nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii posiadające 
zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga  (-16°) – (+16°)? Zaoferowany parametr 
w małym stopniu różni się od wymaganego w żadnym stopniu nie wpłynie na aspekty użytkowe 
zaoferowanego łóżka. Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

38. Dotyczy SIWZ rozdział VI) Pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżka nieposiadające certyfikatu CE?  
Oferowane łóżka są wyrobami medycznymi klasy I i w związku z tym nie wymagają uzyskania 
Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną. Jedynym dokumentem dopuszczającym je do 
obrotu i do używania na terenie Polski jest deklaracja zgodności zgodna z dyrektywą o wyrobach 
medycznych 93/42/EWG, która potwierdza posiadanie przez łóżka i szafki oznakowania CE. 
Taki stan rzeczy wynika z dyspozycji art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 
r., według którego wyroby medyczne objęte klasą I nie wymagają przeprowadzenia oceny zgodności 
przy udziale jednostki notyfikowanej, w związku z czym przeprowadza ją sam wytwórca. Na tej 
podstawie wystawiana jest deklaracja zgodności, która stanowi w tym przypadku jedyny dokument 
dopuszczający taki wyrób medyczny do obrotu i do używania. Podsumowując - potwierdzenie 
prawidłowego przeprowadzenia procedury oceny zgodności przez jednostkę notyfikowaną, w formie 
certyfikatu CE, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie ma zastosowanie tylko 
wobec wyrobów klas wymienionych w przywoływanym powyżej art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach 
medycznych, nie zaś w stosunku do wyrobów klasy I, o którym mówimy w tym wypadku.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

39. Dotyczy Załącznika nr 6 - projekt umowy: 
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §5 ust. 1 projektu umowy na: „W przypadku nie wykonania 
dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia oraz powstania zwłoki lub nie 
wykonania obowiązków określonych w §3 Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne                  
w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką/towaru którego dotyczy naprawa – za 
każdy dzień zwłoki.” Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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40. Prosimy o modyfikację §7 ust. 2 projektu umowy na: „W przypadku opóźnienia w dostarczeniu i montażu 
przedmiotu umowy powyżej 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do działania, w terminie 30 dni od zaistnienia opóźnienia”.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust.7 projektu umowy na: „Wykonawca ponosi koszty 
transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy (o ile Wykonawca uzna takie ubezpieczenie za 
konieczne) do siedziby Zamawiającego.”. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 2 na: „Wykonawca nie może dokonać cesji 
wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. 
(Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu 
wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym 
strony traktują, jako nieistniejące.” Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zwracamy się z prośbą o dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Zgodnie z art. 144 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie 
proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.” Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zdania drugiego §3 ust. 1 projektu umowy na: „Odpowiedzialność                
z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy powstałe z przyczyn tkwiących                        
w przedmiocie umowy.”. Pozostawienie obecnych zapisów spowoduje odpowiedzialność Wykonawcy za 
np. działania siły wyższej, które nie są zależne od wykonawcy a nie podlegają naprawom gwarancyjnym. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

 
 

                                                    Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                         mgr Ewa Mołek 
 


