ZP-18-019UN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 09.03.2018 .

WYJASNIENIA DO TRESCI )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe sprzetu medycznego jednorazowego uzytku.
Nr sprawy: ZP-18-019UN

W zwiazku z pytaniami Wykonawcy, ktére cytuje ponizej a dot. tresci specyfikagji istotnych
warunkow zamoéwienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pdézn. zm.), udzielam nastepujacych
odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 11

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie cewnika do wktué¢ centralnych z kanatami o $rednicy 14G/18G.
Spetniajgcego pozostate warunki zawarte w opisie przedmiotu zaméwienia.

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet nr 11

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie cewnika do wktué centralnych z kanatami o $rednicy 16G/18G.
Spetniajgcego pozostate warunki zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza cewnik o $rednicy 16G/18G. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Pakiet nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci ztozenie oferty na cewnik dwuswiattowy wykonany z poliuretanu, ze znacznikami
dtugosci, miekkg koncdwka, skrzydetkami do mocowania do skory i przezroczystymi drenami zakoficzonymi
kolorowymi tacznikami réznicujacymi $wiatta kanatéw luer-lock (dystalny i proksymalny) z jedna zastawka
dostepu bezigtowego umieszczonej na kanele proksymalnym zabezpieczonej dodatkowo korkiem luer-lock.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4 Pakiet nr 11

Czy Zamawiajacy okreslajac ,opakowanie pojedyncze, sterylne” miat na mysli opakowanie gtéwne zawierajace
wszystkie elementy wyposazenia wskazane w ,parametrach wymaganych” z tym, ze wytaczajac (cewnik
dwuswiattowy do zyt centralnych i prowadnice do wprowadzania) pozostate elementy beda dodatkowo
zabezpieczone w wewnetrzne opakowanie foliowe z nacieciem do otwierania.

Odp.: Zamawiajacy wymagania dotyczace sposobu pakowania zestawu okreslit w SIWZ.
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