ZP-18-126BN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 11.10.2018 r.

WYJASNIENIA DO TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe t6zek do intensywnej terapii oraz materacy
przeciwodlezynowych.

Nr sprawy: ZP-18-126BN

W zwiazku z pytaniami Wykonawcy, ktére cytuje ponizej a dot. tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r. poz. 1579, z p6Zn. zm.), udzielam nastepujacych odpowiedzi:

PAKIET NR 1 tézko do intensywnej terapii w komplecie z materacami przeciwodlezynowymi - 4 kpl.

Pyt. 1

Czy (w pkt. 1) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajace dtugosé catkowity bez przedtuzenia leza 224 cm?
Oferowana dtugos$¢ wynika m.in. z zastosowania statego szczytu (wymaganego przez Zamawiajagcego w pkt.
i)

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Czy (w pkt. 4) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajace regulacje wysokosci (elektryczne sterowanie) leza
mierzona od podtoza do gérnej ptaszczyzny (bez materaca) 42 cm — 82 cm? Oferowany zakres rozni sie
minimalnie od wskazanego przez Zamawiajacego.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.3

Czy (w pkt. 8) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajace zakres regulacji kata nachylenia segmentu oparcia
plecdw w stosunku do poziomu ramy leza 0° — 70°? Oferowany zakres jest lepszy, niz wskazany przez
Zamawiajacego.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 4
Czy (w pkt. 10) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajace manualng regulacje segmentu podudzia?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 5

Czy (w pkt. 11) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajace zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga (-18°) — (+18°)? Oferowany zakres jest lepszy, niz wskazany przez Zamawiajacego.

Odp.: Parametry dotyczace zakresu regulacji zawarte s3 w poz. 12 i w tym zakresie Zamawiajacy udziela
odpowiedzi o nastepujacej tresci: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 6

Czy (w pkt. 15) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajace regulacje wszystkich elektrycznych funkcji tézka
dostepne z centralnego panelu sterowania dla personelu medycznego z mozliwoscia zawieszenia na szczycie
tézka od strony nég z funkcjami selektywnej blokady; wszystkie przyciski membranowe wodoodporne oraz
regulacje wybranych elektrycznych funkgji tézka (regulacja wysokosci, regulacja segmentu plecéw, regulacja
segmentu uda) dostepne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnetrznej dla
personelu medycznego i od strony wewnetrznej dla pacjenta? Takie rozwigzanie gwarantuje dostep do
wszystkich funkcji dla personelu i eliminuje ryzyko wykonania funkcji niebezpiecznej przez pacjenta.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7

Czy (w pkt. 18) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajace 4 pojedyncze (w tym jedno antystatyczne) kotka
o $rednicy 150 mm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.
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Pyt. 8

Czy (w odniesieniu do zapiséw w pkt. 21) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajace barierki boczne podwadjne,
dzielone, poruszajace sie wraz z segmentem oparcia plecéw, zapewniajgce ochrone pacjenta przed
zakleszczeniem?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga pod warunkiem zachowania pozostatych parametrow.

Pyt. 9

Czy (w odniesieniu do zapiséw w pkt. 22) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajace konstrukcje barierek
bocznych umozliwiajaca ich opuszczanie przy uzyciu jednej reki oraz zablokowanie na 2 wysokosciach (barierki
podniesiona lub opuszczona)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10

Czy (w pkt. 31) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajace 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta
(zlokalizowane w okolicach nadgarstkéw oraz kofAczyn dolnych)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11

Czy (w pkt. 33) Zamawiajacy dopusci tézko posiadajgce przedtuzenie leza realizowane poprzez zwolnienie
dzwigni 30 cm? Oferowany parametr jest lepszy, niz wskazany przez Zamawiajacego.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 12

Czy (w pkt. 38) Zamawiajacy dopusci tézko wyposazone w materac piankowy o wymiarach dostosowanych
do oferowanego tézka wodoodporny, paroprzepuszczalny, ze zszywanymi tgczeniami, przystosowany do mycia
i dezynfekcji?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 13 dot. Il. PARAMETRY WYMAGANE - MATERAC ZMIENNOCISNIENIOWY RUROWY pkt. 1
Czy Zamawiajacy dopusci materac zmiennoci$nieniowy posiadajacy grubosé po napompowaniu 200 mm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Pyt. 14 dot. Il. PARAMETRY WYMAGANE - MATERAC ZMIENNOCISNIENIOWY RUROWY pkt. 4
Czy Zamawiajacy dopusci materac zmiennocisnieniowy sktadajacy sie z 20 komér?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga pod warunkiem zachowania pozostatych parametréw.

Pyt. 15 dot. Il. PARAMETRY WYMAGANE - MATERAC ZMIENNOCISNIENIOWY RUROWY pkt. 11

Czy Zamawiajacy dopusci materac zmiennocisnieniowy posiadajacy limit wagowy gwarantujacy skutecznosc
leczenia w pozycji lezacej 250 kg?

Odp.: Limit wagowy gwarantujacy skutecznos¢ leczenie wiekszy niz 150 kg jest parametrem dodatkowo
punktowanym.

Pyt. 16 dot. pkt. 4
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy tézko do intensywnej terapii z elektryczna regulacja

wysokosci w zakresie 43,1 cm — 80 cm? Zaoferowany parametr w matym stopniu odbiega od wymaganego i w
zaden sposdb nie wptynie na aspekty uzytkowe zaoferowanego sprzetu.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 17 dot. pkt. 5
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy tézko do intensywnej terapii posiadajace konstrukcje

wykonang ze stali weglowe] lakierowanej proszkowo opartej na ramionach wznoszgcych w systemie
trapezowym? Zaoferowany parametr w matym stopniu odbiega od wymaganego i w zaden sposéb nie wptynie
na aspekty uzytkowe zaoferowanego sprzetu.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga pod warunkiem zachowania pozostatych parametrow.

Pyt. 18 dot. pkt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy tézko do intensywnej terapii posiadajace reczng

regulacje segmentu podudzia?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.
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Pyt. 19 dot. pkt. 12

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy tézko do intensywnej terapii posiadajace zakres
regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (- 17°) - (+ 17°) ?

Zaoferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 20 dot. pkt. 21

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby wizualne wskazniki kata nachylenia segmentu oparcia zawieraty wyrazne
oznaczenie kata 30°i 45° wykorzystywane do terapii utozeniowej?

Odp.: Zamawiajacy swoje wymagania okreslit w SIWZ.

Pyt. 21 dot. pkt. 22

Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy tézko do intensywnej terapii z barierkami bocznymi
wolnoopadajacymi opuszczanymi przy uzyciu jednej reki oraz blokowanymi na dwéch réznych wysokosciach?
Zaoferowany parametr w matym stopniu odbiega od wymaganego i w zaden sposéb nie wptynie na aspekty
uzytkowe zaoferowanego sprzetu.

Odp.: Zamawiajacy dokonuje korekty SIWZ w zakresie regulacji wysokosci potozenia barierek, w tym
parametrach dodatkowo punktowanych w zakresie Pakietu nr 1.

Pyt. 22

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby zaoferowane wysokiej klasy tézko do intensywnej terapii posiadato
graficzny interfejs w postaci wbudowanego na state w barierke boczng dotykowego ekranu LCD stuzacego do
obstugi wagi, alarmow i ustawien tézka? Zaoferowane rozwiazanie jest bardziej innowacyjne niz opisane
podnoszace jakosc¢ obstugi tézka przez Personel Medyczny.

Odp.: Zamawiajacy swoje wymagania okreslit w SIWZ.

Pyt. 23

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby zaoferowane wysokiej klasy tézko do intensywnej terapii posiadato alarm
opuszczenia segmentu oparcia ponizej 30° lub 45°?

Odp.: Zamawiajgcy swoje wymagania okreslit w SIWZ.

Pyt. 24

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby zaoferowane wysokiej klasy tézko do intensywnej terapii posiadato
funkcje utatwiajaca repozycjonowanie Pacjenta — dostepna z jednego przycisku? £ 6zko poziomuje sekcje leza i
przechodzi w pozycje Trenedelenburga do -7°.

Odp.: Zamawiajacy swoje wymagania okreslit w SIWZ.

Pyt. 25

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby zaoferowane wysokiej klasy tézko do intensywnej terapii posiadato
podswietlenie nocne z dodatkowsa funkcja informujaca personel medyczny o najnizszym potozeniu tézka?
Podswietlenie mozna w tatwy sposéb wytaczy¢ dzieki dedykowanemu przyciskowi na panelu sterowania
znajdujacemu sie na barierkach bocznych.

Odp.: Zamawiajacy swoje wymagania okreslit w SIWZ.

Pyt.26 dot. Il. PARAMETRY WYMAGANE - MATERAC ZMIENNOCISNIENIOWY RUROWY pkt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej klasy materac posiadajacy szeroko$¢ 900mm dopasowany

do leza zaoferowanego tézka? Zaoferowany parametr w matym stopniu odbiega od wymaganego i w zaden
sposéb nie wptynie na aspekty uzytkowe zaoferowanego sprzetu.
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.27 Materac zmiennoci$nieniowy rurowy pkt 3
Prosimy o dopuszczenie materaca o wysokosci 19 cm
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.28 Materac zmiennoci$nieniowy rurowy pkt 4

Prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 17 komér
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga pod warunkiem zachowania pozostatych parametréw.
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Pyt.29 Materac zmiennoci$nieniowy rurowy Pkt. 5
Prosimy o dopuszczenie materaca bedacego wyrobem medycznym klasy |
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.30

Czy Zamawiajacy dopusci tézko, ktérego dtugosé catkowita wynosi 223cm z mozliwoscia przedtuzenia o 17¢cm?
Proponowane parametry réznig sie nieznacznie od wymaganych, 2-3 c¢cm rdéznicy nie beda stanowity
problemdw w uzytkowaniu tézka.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt.31

Czy Zamawiajacy dopusci tézko o szerokosci catkowitej z podniesionymi barierkami 105cm oraz
z opuszczonymi 103cm? Proponowane parametry réznia sie nieznacznie od wymaganych, 2-3 cm réznicy nie
beda stanowity probleméw w uzytkowaniu tézka. t6zko przeznaczone na odziat Intensywnej Terapii nie
powinno by¢ tézkiem transportowym.

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.32

Czy Zamawiajgcy dopusci tézko z elektryczng regulacjg wysokosci, ktére po osiggnieciu wysokosci minimalnej
wytacza sitowniki - regulacja wysokosci zatrzymuje sie, zatem nie ma potrzeby wyposazenia tézka w diodowy
indykator osiggniecia wysokosci minimalnej?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.33
Czy Zamawiajgcy dopusci tézko z elektryczna regulacja segmentu plecéw w zakresie 0 — 70°?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.34

Czy Zamawiajgcy dopusci tézko z elektryczng regulacjg segmentu uda wraz z podudziem oraz dodatkowa
mechaniczna regulacja segmentu podudzia ?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.35

Czy Zamawiajacy dopusci tézko elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
w zakresie 0 — 13°?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.36

Czy Zamawiajacy dopusci tézko z regulacjg wszystkich funkcji elektrycznych za pomoca panelu centralnego,
przewodowego, umieszczonego na szczycie ndg lub w pétce na posciel oraz z sterownikami wbudowanymi
w sterowniki umieszczone obustronnie w barierkach bocznych z regulacja kata nachylenia segmentu plecéw,
uda, funkgcji autokontur oraz regulacja wysokosci leza?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt.37
Czy Zamawiajgcy dopusci tézko z pojedynczymi kotami o $rednicy 150mm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.38
Czy Zamawiajgcy dopusci tézko z elektryczng regulacja wysokosci w zakresie 40-78cm?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.39

Czy Zamawiajacy dopusci tézko wyposazone w wskazniki kata nachylenia segmentu plecéw i ramy leza,
umieszczone w barierkach bocznych, widoczne w pozycji barierek podniesionych?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.




ZP-18-126BN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt.40

Czy Zamawiajacy dopusci tézko, w ktérym przedtuzenie realizowane jest po zwolnieniu dwéch, wygodnych
w uzyciu pokretet z funkcja automatycznego blokowania leza na wybranej dtugosci?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.41

Czy Zamawiajacy dopusci tézko z dopuszczalnym obcigzeniem statycznym na poziomie 400kg? Zwracamy
uwage, iz Zamawiajacy wymaga potwierdzenia parametru nierealnego do zastosowania i wykorzystania w
warunkach szpitalnych. Nawet najciezsi pacjenci nie przekraczaja 400kg. Dodatkowo pacjenci o wadze 300kg i
wiecej muszg leze¢ na toézkach o szerszym lezu, gdyz ich ciato w pozycji lezacej nie zmiescitoby sie w tézku o
szerokosci catkowitej jednego metra (tjk dopuszcza w opisie). Opis jest niespdjny. Zamawiajacy wymaga tak
duzego obcigzenia statycznego, dopuszczajac jednocze$nie obcigzenie robocze 220kg oraz obcigzenie
materaca 150kg.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.42

Czy Zamawiajacy dopusci materac przeciwodlezynowy sktadajacy sie z 18 réwnych komér poprzecznych,
pracujacych w statym cyklu zmiennocisnieniowym z mozliwoscia wtgczenia trybu statycznego oraz
niskocisnieniowego?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga pod warunkiem zachowania pozostatych parametréw.

Pyt.43
Czy Zamawiajacy dopusci materac przeciwodlezynowy nalezacy do klasy I?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.44
Czy Zamawiajgcy dopusci materac, w ktérym rozktad niskiego ci$nienia w komorach nastepuje za pomoca
czujnikéw wbudowanych w pompe?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.45
Czy Zamawiajacy dopusci tézko wyposazone w sygnat dzwiekowy informujacy o najnizszej pozycji tézka?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.46

Czy Zmawiajacy dopusci regulacje wysokosci (elektryczne sterowanie) leza mierzona od podtoza do gérnej
ptaszczyzny (bez materaca) 46 cm-77cm?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.47

Czy Zmawiajacy dopusci regulacje wysokosci (elektryczne sterowanie) leza mierzona od podtoza do gérnej
ptaszczyzny (bez materaca) 48 cm-85cm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.48
Czy Zamawiajacy dopusci mechaniczna regulacje podudzia?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.49
Czy Zamawiajacy dopusci jednoczesna regulacje elektryczna uda i podudzia?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.50
Czy Zamawiajgcy dopusci ruchomy szczyt tézka od strony gtowy? Proponowane przez nas tézko wyposazone

jest w wieszak na ptyny w wygietym ksztatcie nie kolidujgcym z panelami przytézkowymi co nie doprowadza
do uszkodzenia tézka i Scian.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pyt.51

Czy Zamawiajacy dopusci konstrukcje barierek bocznych umozliwiajgcg ich opuszczanie przy uzyciu jednej
reki oraz zablokowanie na 2 réznych wysoko$ciach?

Odp.: Zgodnie z udzielong odpowiedzig w pytaniu 21.

Pyt.52

Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem , automatycznie wygaszany wskaznik masy pacjenta po okreslonym
czasie” ? Czy to oznacza, ze wskaznik automatycznie wygaszany przyciemnia czy wytacza sie ?

Odp.: Wskaznik masy ciata automatycznie wytgcza sie zzachowaniem parametréw pomiaru, wskaznik jest
dostepny po nacisnieciu przycisku.

Pyt.53
Czy Zamawiajacy dopusci bezpieczne obciazenie statyczne 500 kg?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

PAKIET NR 2

Pyt. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga aby caty produkt tj. materac oraz pompa byt wyrobem
medycznym klasy I1a, a co za tym idzie posiadat certyfikat jednostki notyfikowanej - dotgczy¢ do oferty?

Odp.: Zamawiajacy wymaga, aby caty produkt byt wyrobem medycznym klasy lla.

Pyt. 2

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat dotaczenia do oferty potwierdzenia skutecznosci terapeutycznej
oferowanego materaca, ktéry nie zostat zmodyfikowany na potrzeby przedmiotowego postepowania
przetargowego?

Odp.: Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego skutecznos¢ terapeutyczng
oferowanego przedmioty zaméwienia.

Pyt. 3 pkt 2
Prosimy o dopuszczenie materaca o szerokosci 85 cm
Odp.:. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4 pkt 3
Prosimy o dopuszczenie materaca o wysokosci 19 cm
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 pkt 8
Prosimy o dopuszczenie materaca z automatycznym powrotem po ok. 24 min
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 pkt 11
Prosimy dopuszczenie pompy zawieszanej u wezgtowia tézka, o bardzo cichej pracy ok. 21 dB(A)
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 pkt 13

Prosimy o odstapienie od wymogu podawania limitu obciazenia statycznego. Materace przeciwodlezynowe
stuza zapobieganiu i leczeniu odlezyn dla pacjentéw o okreslonych limitach wagowych. Ich dziatanie polega
na zmianie cisnienia w poszczegdlnych komorach, a tryb statyczny jest wytgczany automatycznie najwyzej po
kilkudziesieciu minutach. Materace zmiennociénieniowej, jakich wymaga Zamawiajacy, z zatozenia nie sa
przeznaczone do dziatania w trybie statycznym, w zwiazku z powyzszym parametr ten nie jest zasadny.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8 pkt 15

Prosimy o odstapienie od wymogu mozliwosci podtaczenia poduszki powietrznej siedzeniowej, i dopusci
nowoczesniejsze rozwigzanie, polegajace na zaoferowaniu materaca z funkcja wypetnienia siedzenis,
mozliwg do uruchomienia zaréwno w trybie statycznym jak i zmiennociénieniowym bez potrzeby stosowania
i podtaczania dodatkowych poduszek?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pyt. 9 pkt 16
Prosimy o dopuszczenie materaca z czujnikami wbudowanymi w pompie.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10 pkt 17

Prosimy o dopuszczenie materaca wyposazonego w alarm niskiego ci$nienia oraz zasilania wraz
z mozliwoscig uzycia materaca w trybie transportowym (bez automatycznego indykatora trybu
transportowego przy braku zasilania)

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt.11 pkt 19
Prosimy o dopuszczenie materaca bedacego wyrobem medycznym klasy |
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn.
zm.) dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie:

SIwZ

e Rozdziat| Opis przedmiotu zaméwienia dopisuje sie pkt 8 o nastepujgcej tresci:
8) Oferowany przedmiot zamédwienia musi posiada¢ minimum 24-miesieczny okres gwarancji. Zaoferowanie
okresu gwarancji ponizej 24 m-cy bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

e Rozdziat VI ust. 2 dopisuje sie ppkt 2.4:
2.4. Dokument potwierdzajacy skuteczno$¢ terapeutyczng oferowanego przedmioty zamoéwienia - dot. Pakiet
nr2.

* Rozdziat XIlIl Kryteria oceny Pakiet nr 1 ust. 3 - Sposdb obliczania liczby punktéw badanej oferty
za parametry techniczne (JAKOSC) poz. 1 w tabeli:

Lp Parametr TAK Sposéb weryfikacji parametru

oswiadczenie Wykonawcy
oraz
dokument potwierdzajacy
parametr dodatkowy

Regulacja wysokosci potozenia barierek

bocznych na wiecej niz 2 poziomach 5 pkt

Formularz Oferta (Zatgcznik nr 1 do SIWZ) - zgodnie z zataczonym wzorem.
Opis przedmiotu ;améwienia dot. Pakiet nr 1 Zatgcznik nr 4 do SIWZ - | PARAMETRY
WYMAGANE - tOZKA poz. 22

22,

Konstrukcja barierek bocznych umozliwiajgca ich opuszczanie przy uzyciu jednej | *Potwierdzi¢ oraz podac zakres regulacji
reki oraz zablokowanie na 2 réznych wysokosciach. Barierki stuzg jako podparcie
podczas wychodzenia pacjenta z tézka. Konstrukcja barierek bocznych nie wymaga
dodatkowej przestrzeni z bokdéw tdzka (wiekszej niz 5cm) w celu ich OpUSZCZENI3, | v.vvevvvniiiiiiiiiiiiiiicieee e
badz podniesienia

(Regulacja wysokosci potozenia barierek bocznych na wiecej niz 2 poziomach -
parametr dodatkowo punktowany)

barierek:

e Poprawa omytki pisarskiej w zakresie numeracji zatgcznikéw do SIWZ:
Jest: Pakiet nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Powinno by¢: Pakiet nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Jest: Pakiet nr 2 - Opis przedmiotu zamédwienia Zatacznik nr 2 do SIWZ
Powinno by¢: Pakiet nr 2 - Opis przedmiotu zamoéwienia Zatqcznik nr 5 do SIWZ
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Zatacznik nr 1 do SIWZ
MiejscowosC .....oovvivnnnnn. ARiars A 2018r.

Pieczec firmowa wykonawcy
OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH

NAZWEWYKONBWEY: cvvs vosvvainbimiiisimoruarsisssssiianimmr e L Lo se e o
STEAZIDA: 1visnioivassvmasiosssnrnsimimmmassn. suansessss st SR L L el L e i
Telis i smmoms swsnvan sons noen snss suswanistussnsmmsanss - FAN i et G e S e e e

Osoba upowazniona do kontaktu z Zamawiajacym:

TRl oo sveiiiimsteasasnsntessomsenseniisnessasims i enasensnns O A e e

Zamawiajgcy wymaga wypetnienia wszystkich pél / podania wszystkich danych wymaganych w ramce

powyzej
W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oferuje wykonanie dostawy na warunkach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia za cene:

PAKIET Nr 1
Cena bez podatku VAT zad pkliscc i cvsiiniva e o zt

podatek VAT ......... S e e zt

Cena'zpodatkiem VAT Za:d Kpl ..........vvvciionesoniinmnsnasss st zt

S OMWIIBY «eevcos e smenennnn snesianmmssnmmnsnnssmntsores Dot B ot o e e L zt
Cena zpodatkiem VAT Za TRPL i.iv. oo vovvioiiovsiommmssavins st zt

OKRES GWARANCJI: ............ miesiecy*

Zamawiajacy wymaga podania okresu gwarancji w petnych miesigcach

Parametry dodatkowo punktowane - parametry techniczne (JAKOSC)

1 Regul'acja wysokosci potozenia barierek bocznych na wiecej niz TAK NIE**
2 poziomach*

2 Obciazenie robocze t6zka wieksze niz 220 kg* TAK NIE**
Materac zmiennoci$nieniowy zbudowany z komér

3 umozliwiajacych ich dowolne rozpiecie lub odpiecie kolejnych TAK NIE**
sekcji np.: w przypadku uszkodzenia jednej z nich*

4 l{lsrgliév*agowy gwarantujgcy skutecznos¢ leczenia wiekszy niz TAK NIE**

* kryterium dodatkowo oceniane (punktowane),
**njewtasciwe skresli¢
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PAKIET Nr 2
Cenabez podatkU VAT Za 782k " fviviviim i e o zt

podatek VAT ......... o IR £ R zt
Cenazpodatkiem VAT ZaTSzt: ... ....cciv i zt

SHOWIIE: v oiiaisn st srmsvnse e sbiome staebonloniass ss Shche b s s e S SRR C e S e zt

OKRES GWARANCJI: ............ miesiecy*
Zamawiajacy wymaga podania okresu gwarancji w petnych miesigcach

Oswiadczamy, ze cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawieraja wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

OSwiadczamy, ze  akceptujemy  warunki  ptatnosci  okreSlone  przez  Zamawiajacego
w Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przedmiotowego postepowania.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza oferta przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert.

Oswiadczamy, ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ___ do ____ informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z projektem umowy, stanowigcym zatacznik do Specyfikagji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem:

TAK /NIE*
Oswiadczamy, ze zamdwienie zrealizujemy:
bez udziatu podwykonawcéw / z udziatem podwykonawcéw *

Oferte niniejsza sktadam na kolejno ponumerowanych stronach.

dnia___ _ 2018 roku

(Czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)

* niewtasciwe skresli¢



